







	Назначение средства измерений
	Описание средства измерений
	Метрологические и  технические характеристики
	1 Диапазон измерений
	0-10
	6-12
	1,5-3,5
	1000-1040
	0-5
	Cв 5 до 10 
	2 Пределы допускаемых значений систематической составляющей основной абсолютной погрешности, %
	±0,05
	±0,1
	±0,2
	±0,1
	±0,3
	3 Пределы допускаемых значений СКО случайной составляющей основной абсолютной погрешности, %
	±0,02
	±0,03
	±0,03
	±0,03
	±0,2
	6 Среднее время измерения массовой доли жира, СОМО, белка и плотности в одной пробе молока не более 5 мин.
	Знак утверждения типа
	Поверка осуществляется по
	Сведения о методиках (методах) измерений
	Нормативные документы, устанавливающие требования к анализатору качества молока «Лактан 1-4 М»:
	Изготовитель



