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1 Вводная часть

1.1 Настоящая методика распространяется на «Лупы измерительные 
ЛИ-2-8*, ЛИ-3-10х, ЛИ-3-10ХУ (в дальнейшем - лупы) согласно 
ТУ РБ 1454 1426.020-99 и устанавливает методику первичной и периодической 
поверки луп.

1.2 Методика разработана в соответствии с требованиями СТБ 8016, 
РДРБ 50.8103.

1.3 Поверку проводят 1 раз в 2 года в порядке, устанавливаемом СТБ 8003.

2 Нормативные ссылки

В настоящей методике используются ссылки на следующие нормативные 
документы:

ГОСТ 8074-82 Микроскопы инструментальные. Типы, основные параметры 
и размеры. Технические требования

ГОСТ 13095-82 Объективы. Методы измерения фокусного расстояния 
СТБ 8003-93 Система обеспечения единства измерений Республики Бела

русь. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения
СТБ 8016-2001 Система обеспечения единства измерений Республики Бе

ларусь. Классификация нормативных и методических документов системы обес
печения единства измерения

РД РБ 50.8103-93 Система обеспечения единства измерений Республики 
Беларусь. Методики поверки средств измерений. Построение и содержание

ТУ 3 - 3. 012-73 Оптические скамьи. Типы, основные параметры. Техниче
ские требования

ТУ РБ 14541426.020-99 Лупы измерительные ЛИ-2-8х



3 Операции и средства поверки
3.1 При проведении поверки должны быть выполнены следующие опера

ции и применены средства поверки с характеристиками, указанными в таблице 1. 
Таблица 1 _______________________________________________________

Наименование операции

Номер 
пунк
та по 
по

верке

Наименование образцового средства измере
ний или вспомогательного средства поверки, 
во мер документа, регламентирующего техни
ческие требованн* к средству: разряд по госу
дарственной поверочной схеме, метрологиче
ские и основные технические характеристики

Обязательность проведе
ние операции при

выпуске из 
производ

ства

выпуске
после

ремонта

эксплуата
ции в 

храневаи

Внешний осмотр 5.1 Визуально да да да

Опробование

5.2

Микроскоп инструментальный 
ИМЦ-100x50,
ГОСТ 8074, погрешность не 
более ± 0,003 мм

да да да

Определение метроло
гических характеристик 5.3

Определение фокусного 
расстояния 5.3.1

Оптическая скамья 
ОСК-2ЦЛ ТУЗ-З. 012 

Фокусное расстояние 1600 мм.
да да нет

Определение увеличе
ния 5.3.2 Расчетным путем да да нет

Определение диоптрий
ного расхода 5.3.3 Диоптрийная трубка ЮО 233, 

пределы измерения ± 6 дптр да да нет

Определение цены деле
ния линейных шкал из
мерительной шкалы 5.3.4

Микроскоп инструментальный 
ИМЦ-100x50,

ГОСТ 8074, погрешность не 
более ± 0,003 мм

да да нет

Определение’погрешно- 
сти каждой линейной 

п шкалы 5.3.5

Микроскоп инструментальный 
ИМЦ-100x50,

ГОСТ 8074, погрешность не 
более ± 0,003 мм

да да да

Определение значений 
углов шкалы *

5.3.6

Микроскоп инструментальный 
ИМЦ-100x50,

ГОСТ 8074, погрешность не 
более ± 0,003 мм

да да да

Примечание 
*-для луп ЛИ-3-10Х-У

3.2 Разрешается применение других средств поверки, обеспечивающих из
мерения соответствующих параметров с допускаемой погрешностью.

3.3 Применяемые средства поверки должны иметь действующие повери- 
телъные клейма и/или свидетельства о поверке.



4 Условия поверки и подготовки к ней

4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С
- относительная влажность окружающего воздуха, %
- атмосферное давление, кПа

20±3 
до 80
от 84 до 106

4.2 Эталонные средства перед проведением поверки должны быть подго
товлены в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на них.

4.3 Лупу перед поверкой необходимо выдержать в условиях п.4.1 не менее
1 часа для выравнивания температур поверяемых луп и окружающего воздуха.

4.4 Оптические детали перед проведением поверки протереть батистовой 
салфеткой.



5 Проведение поверки

5.1 Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие 

следующим требованиям:
- на поверхности оптических деталей не должно быть следов чистки, оста

точной матовости видимых невооруженным глазом в прямом проходящем свете;
- поверхности оправы окуляра и корпуса со шкалой не должны иметь за

боин, вмятин и других дефектов.

5.2 Опробование
. При опробовании проверяют:

- плавность перемещения окуляра относительно корпуса со шкалой. Само
произвольное перемещение окуляра относительно корпуса с сеткой не допускается;

- прочность крепления оптических деталей, линзы и оптические детали не 
должны проворачиваться в оправах;

- качество изображения при просмотре шкалы через окуляр лупы должно 
быть не хуже, чем при просмотре шкалы на микроскопе ИМЦ- 100x50.

5.3 Определение метрологических характеристик
5.3.1 Фокусное расстояние лупы измеряют на оптической скамье ОСК 2ЦЛ 

по ГОСТ 13095 согласно методике 1, выборочно не менее 5 % от общего количе
ства луп поверяемой партии.

Фокусное расстояние лупы ЛИ-2-8 х должно быть (31,25±0,62) мм, луп 
ЛИ-3-10Х и ЛИ-3-10ХУ -  (25,0±0,5)мм.

5.3.2 Увеличение лупы определяют по формуле:

где Г -  увеличение лупы, крат;
250 -  расстояние наилучшего видения лупы, мм; 
f - фокусное расстояние лупы, мм.
Увеличение лупы ЛИ-2-8 х должно быть (8,00±0,16)х, луп ЛИ-3-10х и 

ЛИ-3-10ХУ -  (10,0±0,2)\
5.3.3 Диоптрийный расход окуляра лупы определяют при помощи диоп

трийной трубки.
Окуляр лупы перемещают в крайнее верхнее положение. Окуляр диоп

трийной трубки настраивают на резкое изображение сетки. Диоптрийную трубку 
устанавливают соосно с лупой. Перемещением объектива трубки добиваются 
резкого изображения шкалы лупы и снимают отсчет по продольной шкале в ди
оптриях. Затем окуляр лупы перемещают в крайнее нижнее положение и повто
ряют операцию.



5.3.4 Цену деления измерительных шкал определяют на инструментальном 
микроскопе. При контроле цены деления измерительных шкал лупы измеряют 
расстояние между парами соседних штрихов в пяти точках предела измерения 
шкалы.

Каждое измеренное значение цены деления измерительных шкал должно 
быть в пределах:

- на светлом фоне с непрозрачными штрихами для ЛИ-2-8* -  (0,10 ±0,01) мм;
- на темном фоне с прозрачными штрихами для ЛИ-2-8* -  (0,50±0,01) мм;
- на темном фоне с прозрачными штрихами для ЛИ-3-10х -  (0,10±0,01) мм.

5.3.5 Погрешность каждой измерительной шкалы определяют на инстру
ментальном микроскопе.

При определении погрешности измеряют следующие расстояния:
- между миллиметровыми штрихами (/*) в четырех точках предела измере

ния шкалы;
- между начальным и конечным штрихом (/к);
- 5 мм, 10мм (l 5 ,  I j o ) .

Для определения погрешности выполняют не менее двух приемов измере
ний на каждом из указанных расстояний. Определяют среднее значение измерен
ных расстояний (I м, /* / 5, I ю). Погрешность на каждом из измеренных расстоя
ний определяют по формуле:

А  =  Ком - Т  ( 2 )

где А -  погрешность на каждом из измеренных расстояний, мм;
Ком - номинальное значение расстояния, мм;

/ -  среднее значение, определенное по результатам измерений на каж
дом из измеренных расстояний, мм.

Погрешность каждой шкалы не более ±0,02 мм.
5.3.6 Проверку значений углов шкалы угловой лупы ЛИ-3-10ХУ осуществ

ляют с помощью круговой шкалы угломерной головки микроскопа. Значения уг
лов должны быть 13, 30, 32, 36, 38, 39, 40,41, 45 градусов.

Отклонение действительного значения углов от номинального не должно 
быть более ±5

5.3.7 Результаты наблюдений при проведении поверки заносят в протокол 
по форме согласно приложению А.



6.1 Положительные результаты поверки оформляют записью результатов 
поверки в эксплуатационной документации, заверенную подписью поверителя и 
оттиском поверительного клейма и/или выдачей свидетельства о поверке по фор
ме согласно приложения В СТБ 8003.

6.2 Лупы, не удовлетворяющие требованиям настоящей методики, к выпус
ку и применению не допускается. На них выдается извещение о непригодности с 
указанием причин (приложение Г СТБ 8003), клеймо гасят, а свидетельство анну
лируется.

6 Оформление результатов поверки



Приложение А
(рекомендуемое)

Форма протокола поверки

Лицевая сторона протокола

ПРОТОКОЛ №_____
поверки лупы измерительной_________

Изготовитель

1 Заводской № __________  Дата изготовления

2 Условия поверки:
температура _____ С0

- влажность _____ %
- атмосферное давление _____ кПа

3 Поверка проводилась по методике №_______________от

наименование организации, аттестат аккредитации

4 При поверке применены эталонные средства измерений, приведенные в таблице А. I .

Таблица А 1

Наименование, тип Заводской или инв.№ Метрологические характе
ристики Дата поверки

5 Результаты поверки:
5.1 Внешний осмотр_________________________________________________________
5.2 Опробов£ние____________________________________________________________
5.3 Определение метрологических характеристик: результаты поверки лупы приведены в таб
лице 2 на оборотной стороне.

6 Заключение: на основании результатов поверки лупа__________________ к применению.
(вывод)

Поверку проводил ____________  ______________________
(подпись, дата) (расшифровка подписи)



Оборотная сторона протокола

Таблица 2

Результаты поверки лупы

№
п/п

Наименование метрологической 
характеристики

Значения
номинальное

по
МП.МН 749-2004

фактически
1 -ое изме

рение
2-ое изме

рение ср. знач.

1 Фокусное расстояние, мм
2 Увеличение, крат
3- Диоптрийный расход, дптр
4

Цена деления линейной шкалы, мм: 
- на светлом фоне с непрозрач

ными штрихами;

- на темном фоне с прозрачными 
штрихами

5 Погрешность линейной шкалы, мм: 
- между миллиметровыми штри

хами

- между начальным и конечным 
штрихом

- 5 мм
- 10 мм

6 Значения углов шкалы, град.:


