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Н асто ящ ая  м ето д и к а  п о вер ки  р асп ростран яется  н а  ан ал и зато р ы  ж и д ко сти  ул ьтр азву ко 
вы е ти п а  «У ли кор»  (д ал ее  -  ан ал и зато р ы ) п р о и зво д ства  О О О  «Б и ом ер» , п р ед н азн ачен н ы е д ля  
и зм ерен и я ко н ц ен тр ац и и  вещ еств  в ж и д ки х  средах  и у стан авл и в ает  м ето д и ку  его  п ер ви ч н о й  и 
п ер и о ди ч еско й  п оверок.

П оверку  ан ал и зато р о в  о су щ ествл яю т ю р и ди ч ески е  л и ц а  и  и н д и ви д у ал ьн ы е п р ед п р и н и 
м атели , ак кр ед и то ван н ы е в  у стан о вл ен н о м  п оряд ке в  об ласти  о б есп еч ен и я  ед и н ства  и зм ерени й . 
Т р еб о ван и я  к  о р ган и зац и и , п о р яд ку  п р о веден и я  п о вер ки  и  ф о р м а  п р ед став л ен и я  резул ьтато в  
п оверки  о п р ед ел яю тся  д ей ств у ю щ ей  н о р м ати вн о й  базой.

А н ал и зато р ы , п р ед н азн ач ен н ы е д л я  п р и м ен ен и я  в сф ер е  госуд арствен н ого  
р егу л и р о ван и я  о б есп еч ен и я  ед и н ства  изм ерени й , д о  в во д а  в  эксп л у атац и ю , а  такж е п осле 
р ем о н та  п о д л еж ат  п ер ви ч н о й  п оверке , в п роцессе эксп л у атац и и  - п ер и о д и ч еск о й  поверке.

И н тервал  м еж д у  п о вер кам и  -  о д и н  год.
Ю р и д и ч ески е  л и ц а  и и н д и ви д у ал ьн ы е п р ед п р и н и м ател и , п р и м ен яю щ и е ан ал и зато р ы  в 

сф ере го су д ар ствен н о го  р егу л и р о ван и я  об есп еч ен и я ед и н ства  и зм ер ен и й , об язан ы  сво евр ем ен 
н о  п ред оставлять  эти  ср ед ства  и зм ер ен и й  н а  п оверку , вне сф ер ы  го су д ар ствен н о го  р егу л и р о ва
н ия об есп еч ен и я ед и н ства  и зм ер ен и й  -  н а  калибровку .

1 Операции поверки

1.1 П ри  п р о вед ен и и  п о вер ки  ан ал и зато р а  в ы п о л н яю тся  о п ер ац и и , у казан н ы е в таб л и ц е 1. 

Т а б л и ц а  1

Н ом ер О б язател ьн о сть  п р о веден и я  п ри

Н аи м ен о ван и е  о п ерац и и п у н к та
м ето ди ки

п ер ви ч н о й
п о вер ке

п ер и о ди ч еско й
п оверке

1 О см отр 7.1 д а д а

2 О п роб ован и е 7.2 д а д а
3 О п ред елен и е м етр о л о ги ч еск и х  характери сти к:
- оп р ед ел ен и е ср ед н его  квад р ати ч еск о го  о ткл о н е
ния (С К О ) р езу л ьтата  и зм ер ен и й  вы х о д н о го  си гн а
ла;
- о п ред елен и е н естаб и л ьн о сти  в ы х о д н о го  си гн ала

7.3 д а д а

7.4 д а д а /н ет

- о п р ед ел ен и е п о гр еш н о сти  при  и зм ерени и  к о н 
ц ен трац ии  м ассовой  д о л и  гл и ц ер и н а  в водн ом  р ас
творе, %

7.5 д а д а

4 П о д твер ж д ен и е со о тв етств и я  п рогр ам м н о го  
об есп еч ен и я (П О )

8 д а д а

1.2 П ри  п олу ч ен и и  о тр и ц ател ьн ы х  р езультатов  п ри  п р о вед ен и и  х о тя  бы  одной  оп ерац и и  
п о вер ка  п рекращ ается , ан ал и зато р  б р аку ется  и  н а  н его  о ф о р м л я ю т и звещ ен и е  о  н еп р и го д н о сти  
в соответствии  с П Р  50 .2 .006-94 .

2 Средства поверки

2.1 П ри  п р о вед ен и и  п о вер ки  ан ал и зато р а  д о лж н ы  п р и м ен яться  ср ед ства  п оверки  и о б о 
руд ован и е, у казан н ы е в  таб л и ц е  2.

Т а б л и ц а 2  -  С р ед ств а  п о вер ки  и  об орудован и е

Н аи м ен о ван и е  и ти п  осн о вн о го  или всп о м о гательн о го  ср ед ства  п оверки ; о б о зн ач е
н ие н о р м ати в н о го  д о ку м ен та , р егл ам ен ти р у ю щ его  тех н и ч еск и е  тр еб о ван и я  и (или) 

м етр о л о ги ч еск и е  и осн о вн ы е тех н и чески е  х ар актер и сти ки  ср едства  п оверки

Н ом ер  
п у н к та  м е
тод и ки  п о 
верки______
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7.2 В о д а  д и сти л л и р о ван н ая  по  Г О С Т  6709-72

7.3-5

С Т Г  1- С Т Г 5 и з к о м п л ек та  Г С О  10111 -2012 
м ассовой  д о л и  гл и ц ер и н а  в водн ом  растворе:
М ер н ы е ц и л и н д р ы  об ъем  100 м л, 200 м л  по  Г О С Т  1770-74

8 П р о гр ам м а «К о н ф и гу р ато р »  и з п акета  вн еш н его  П О  ан ал и зато р а  (ди ск  с П О )

2.2  С р ед ства  и зм ер ен и й  д о л ж н ы  бы ть  п оверен ы  в со о тв етств и и  с П Р  50 .2 .006-94  и  и м еть  
д ей ству ю щ и е п о вер и тел ьн ы е к л ей м а  и ли  сви детел ьства  о п оверке , а  и сп ы тател ьн о е  о б о р у до ва
н и е , стен д ы  и  у стр о й ства  д о л ж н ы  и м еть  п асп орт и  б ы ть  аттесто ван ы  в соответстви и  с 
Г О С Т  Р 8 .568-97.

Примечание -  при наличии методики измерения аттестованной в установленном порядке допускается про
водить поверку анализатора согласно МИ 2531-99 с использованием соответствующей методики измерений.

В этом случае процедура поверки анализатора по п. 7.3-5 будет состоять из процедур, указанных в МВИ в 
разделе «Контроль прецизионности и погрешности результатов».

Нормативами поверки, будут являться характеристики погрешности измерений, указанные в свидетель
стве об аттестации МВИ.

Полученные значения погрешностей поверяемого анализатора не должны превышать установленных нор
мативов контроля точности. Если условие не выполняется, анализатор поверяется в соответствии с 7.3-5.

3 Требования к квалификации поверителей
3.1 . К  п р о вед ен и ю  п о вер ки  д о п у скаю тся  лица:
- и зучи вш и е н асто ящ у ю  м ето д и ку  п оверки  и  эксп л у атац и о н н у ю  д о ку м ен тац и ю  н а ан а

лизаторы ;
- и м ею щ и е н авы к  р аб о ты  в х и м и ч еско й  и ли  б и о х и м и ч еск о й  л аб о р ато р и и , обученн ы е в 

соответстви и  с С С Б Т  по Г О С Т  12 .0 .004-90  и  и м ею щ и е квал и ф и кац и о н н у ю  груп пу  не н и ж е 1 
согласно  «П рави лам  тех н и ч еск о й  эксп л у атац и и  эл ектр о у стан о в о к  п отреб и телей » , у твер ж д ен 
н ы х  п риказом  М и н и стер ств а  эн ер гети ки  Р осси й ской  Ф ед ер ац и и  от  13 .01.2003 №  6.

- п о лу ч и вш и е п ер в и ч н ы й  и  вн еочеред н ой  и н структаж  по т ех н и к е  безоп асн ости .

4 Требования безопасности

4.1 П ри  п р о вед ен и и  п о вер ки  д о л ж н ы  б ы ть  со б л ю ден ы  тр еб о в ан и я  Г О С Т  12.3 .019-80 , а 
так ж е тр еб о ван и я  Р Д  153-34 .0150-00  "М еж отраслевы е п р ав и л а  по  о х р ан е  тр у д а  п ри  эксп л у ата
ц и и  электроустановок . П р ави л а  б езоп асн ости ".

4 .2  П ом ещ ен и е, в к о то р о м  о сущ ествляется  п оверка , д о л ж н о  со о тветство вать  тр еб о в ан и 
ям  п ож ар н о й  б езо п асн о сти  по Г О С Т  12.1.004 и  и м еть  ср ед ства  п ож ар о ту ш ен и я  по 
Г О С Т  12.4.009.

4.3 П р и  вкл ю чен н о м  п и тан и и  зап рещ ается  п р о во д и ть  р аб о ты  по  м о н таж у  и д ем о н таж у  
у ч аству ю щ его  в п о вер ке  о б о р у д о ван и я , п р о во д и ть  р аб о ты  по  п о д к л ю ч ен и ю  и  отклю ч ен и ю  со 
ед и н и тел ьн ы х  к а б е л е й .

5 Условия поверки

5.1 П ри  п р о вед ен и и  п о вер ки  д о л ж н ы  бы ть  со б л ю ден ы  сл ед у ю щ и е условия:
- тем п ер ату р а  о кр у ж аю щ его  в о зд у х а  и  ко н тр о л и р у ем о й  ср ед ы  + (20± 2) °С ;
- о тн о си тел ьн ая  в л аж н о сть  окруж аю щ его  в о зд у х а  от  30  д о  80 % ;

- атм о сф ер н о е  д ав л ен и е  от  84 д о  106,7 к П а  (о т  6 30  д о  800 м м  рт. ст.);
- н ап р яж ен и е  п и тан и я  от  сети  п ерем ен ного  то ка  ч асто то й  (50± 0 ,2 ) Г ц  и  н ап ряж ени ем  

(2 2 0 ± 1 1) В;
- отсу тстви е  ви б р ац и й , тр яски , ударов , вли яю щ и х  н а  р аб о ту  ан али затора .
- отсу тстви е  вн еш н и х  электр и чески х  и  м агн и тн ы х  п олей , кр о м е зем ного .
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6 Подготовка к поверке

6.1 П о д го то ви ть  эксп л у атац и о н н у ю , тех н и ч еску ю  и  н о р м ати в н у ю  д о ку м ен тац и ю , н ео б 
х о д и м у ю  д л я  о р ган и зац и и  и  п р о вед ен и я  р аб о т  п о  п о вер ке  ан ал и зато р а , и  ан ал и зато р  к  п о вер ке  в 
соо тветстви и  с р у ко в о д ств о м  п о  эксп л у атац и и  н а и зделие, ср ед ства  п о вер ки  и  всп ом огательн ое 
о б орудован и е, п р и м ен яем ы е п р и  п оверке , в соо тветстви и  с их  эксп л у атац и о н н о й  д о ку м ен тац и 
ей.

6.2 П ро вер и ть  н ал и чи е  сл ед у ю щ и х  д окум ентов:
- р у к о в о д ств а  п о  эксп л у атац и и ;
- ф орм уляра;
- м ето д и ки  п о вер ки  ан ал и зато р а  Б М К Т .4 1 4 1 5 1 .0 3 4  М П .
6.3 П р о вести  у стан о вку  п р о гр ам м н о го  об есп еч ен и я  (П О ) д л я  ко н тр о л я  верси и  п р о гр ам 

м ы  п р и б о р а (п р о гр ам м а « К о н ф и гу р ато р » ), д л я  чего  и н стал л и р о вать  п р о гр ам м у  н а п ер со н ал ь 
ны й  ком пью тер , если  р аб о ч и й  ф ай л  п р о гр ам м ы  н е явл яется  и н стал л яц и о н н ы м , то  его  сл ед у ет  
п ерен ести  в вы б р ан н у ю  д л я  это го  папку.

6.4  П р и го то ви ть  д и сти л л и р о ван н у ю  во ду  по  Г О С Т  6709 -7 2 . П р и го то ви ть  стан д ар тн ы е 
об р азц ы  СТГ-1 -  С Т Г-5 в со о тв етств и и  с п асп ортом  Г С О .

7 Проведение поверки
7.1 Осмотр
П ри  ви зуальн ом  о см о тр е  устанавли ваю т:
- со о тветстви е  ко м п л ек тн о сти  (без зап асн ы х  частей);
- отсу тстви е  н атеков  и сл ед о в  коррози и , отсу тстви е  п о вр еж д ен и й  и деф екто в , вли яю щ и х  

н а р аб о то сп о со б н о сть  ан ал и зато р а ;
- ц ел о стн о сть  п л о м б и р у ю щ и х  заглуш ек и гар ан ти й н ы х  н аклеек ;
- ч и сто та  и м ех ан и ч еск ая  и сп р авн о сть  разъ ем о в  и гнезд ;
- ц ел о стн о сть  ко р п у са  ан ал и зато р а  и об о зн ачен и я  о р ган о в  у п р авл ен и я  и кон троля, ч ет 

ко сть  ф и ксац и и  и х  п олож ен ия .
Результат внешнего осмотра считают положительным, если: анализатор поступил в 

поверку в комплекте с руководством по эксплуатации; комплектность анализатора соответ
ствует указанному в РЭ; отсутствуют дефекты, влияющие на работу анализатора.

7.2 Опробование
О п р о б о ван и е ан ал и зато р а  п р о во д ят  п утем  в кл ю чен и я  ан ал и зато р а  в соответстви и  с ука

зан и ям и , п ри вед ен н ы м и  в р у к о в о д ств е  п о  эксп луатац и и  (Р азд ел  2 РЭ ).
7.2.1 П р о во д ят  п р о вер ку  заво д ско го  н о м ер а  н а со о тв етств и е  у казан н о м у  в ф орм уляре  

ан али затора . С веден и я  о  зав о д ско м  н ом ере и м о д ел и  ан ал и зато р а  зан о ся т  в п р о то ко л  поверки .
7 .2 .2  П р о во д ят  п р о вер ку  р аб о то сп о со б н о сти  ан ал и зато р а  п о  п р о ц ед у р е  и злож ен н ой  в п.

2.5.1 Р у ко во дства  п о  эк сп л у атац и и . П ри  о три ц ательн ы х  р езу л ьтатах  ан ал и зато р  д ля  п оверки  не 
п ри год ен  и п о дл еж и т р ем он ту .

7.2.3 В ы став л яю т н а  ан ал и зато р е  гр ад у и р о вку  п р ед н азн ач ен н у ю  д л я  п р о веден и я  п оверки  
как  указан о  в Р у ко во дстве  п о  эксп луатац и и . П о у м о л ч ан и ю  сл ед у ет  в ы б р ать  градуи ровку  № 10, 
если  в Н Д  ан ал и зато р а  не о го вар и вается  другое.

7.3. Определение среднего квадратического отклонения (СКО) результата измере
ний выходного сигнала

7.3.1 И зм ер ен и я  вы х о д н о го  си гн ал а  п р о во д ят  с п о м о щ ью  стан д ар тн ы х  образц ов  м ассо 
вой  до ли  гл и ц ер и н а  в во дн о м  р аство р е  СТГ-1 - С Т Г - 5  из к о м п л ек та  Г С О  10111 - 2 0 1 2 .  Зн ач е
н ие вы х о д н о го  си гн ал а  (отн . ед .) п р и р авн и ваю т к м ассовой  д о л и  гл и ц ер и н а  в ГС О .

7 .3 .2  П р и во дят  ан ал и зато р  в р еж и м  «готовности  к  и зм ер ен и ям »  в соо тветстви и  с р а зд е 
л о м  2.4 . Р у ко во д ства  п о  эксп л у атац и и . Зн ачен ие вы х о д н о го  си гн ал а  п о сл е  и зм ерени я и н д и ц и 
ру ется  н ап р о ти в  со о тветству ю щ его  п оказателя .

7.3.3 Зали ваю т в яч ей ку  п р о б о п р и ем н и ка  20 м л  вы б р ан н о го  С Т Г -1 . В ы п о л н яю т н е м енее
11 изм ерени й . П ервы е д в а  р езу л ь тата  отбрасы ваю т.
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7.3 .4 . П о р езу л ьтатам  и зм ер ен и й  вы ч и сл яю т ср едн ее  ар и ф м ети ч еско е  зн ач ен и е в ы х о д 
ного  си гн ал а  Ii и  средн ее квад р ати ч еск о е  о ткл о н ен и е 5i по  ф ор м у л ам

N

где Х с т г  -аттесто ван н о е  зн ач ен и е  кон ц ен тр ац и и  СТГ-1
Iii -р е з у л ь т а т  ед и н и ч н о го  i-ro  и зм ер ен и я  вы х од н ого  си гн ал а  от  С Т Г -1;
п  - коли чество  и зм ерен и й .
7.3.5 В ы л и ваю т р аство р  стан д ар тн о го  о б р азц а  С ТГ-1 из яч ей к и  п робоп ри ем н и ка, п р о 

м ы ваю т яч ей ку  сл ед у ю щ ей  п о р ц и ей  стан д артн ого  о б р азц а  п р и го то вл ен н о го  д л я  и зм ерен и я и 
зал и ваю т 20 м л  вы б р ан н о го  С Т Г . И зм ер ен и я  и  р асчеты  п о вто р яю т ан ал о ги ч н о  п. 7 .3 .3-4.

И зм ер ен и я  д л я  С Т Г -5 п р о во д ят  только  п ри  н ал и чи и  в ы н о сн о го  д атчика.

7.4 Определение нестабильности выходного сигнала
7.4.1 Н естаб и льн о сть  вы х о д н о го  си гн ал а  о ц ен и ваю т з а  8 ч асо в  н еп р ер ы вн о й  р аб о ты  ан а

л изатора.

Примечание -  Необходимость непрерывной работы устанавливают метрологические службы, осуществ
ляющие поверку анализатора. При соответствующем обосновании допускается уменьшать время непрерывной ра
боты.

7 .4 .2  Д л я  и зм ер ен и й  и сп о л ьзу ю т л ю б о й  из стан д ар тн ы х  о б р азц о в  С ТГ-1 -  С Т Г -3.
7.4.3 З ал и в аю т  в я ч ей к у  п р о б о п р и ем н и ка  20 м л  образц а.
П р о во д ят  не м ен ее  п яти  и зм ер ен и й  вы ходн ого  си гн ала. П ер вы е д в а  р езу л ьтата  о тб р асы 

ваю т. П о в то р яю т и зм ер ен и я  чер ез каж д ы й  час н еп р ер ы вн о й  р аб о ты  ан али затора . В  п роцессе 
и зм ерени я, в случае если  св о й ств а  С Т Г  м огут и зм ен яться  со  в р ем ен ем , н еоб ходи м о  и склю ч и ть  
во здей стви я  ко то р ы е м о гу т  яв л яться  п р и ч и н ам и  этих  и зм ен ен и й .

7 .4 .4  Д ля  каж д ой  п о лу ч ен н о й  сери и  из трёх  и зм ер ен и й  вы ч и сл яю т  средн ее ар и ф м ети ч е
ское зн ач ен и е Ik по  ф о р м у л е  1.

7 .4.5 Р ассч и ты ваю т о тн о си тел ьн о е  и зм ен ен и е в ы х о д н о го  си гн ал а  Vk (где к - п о р яд ко вы й  
н о м ер  серии ) за  каж д ы й  час р аб о ты  ан ал и зато р а  по ф орм уле 3:

Результаты поверки считаются положительными, если все полученные значения 8 и  V 
не превышают 0,5 %.

7.5 Определение погрешности при измерении концентрации массовой доли глице
рина в водном растворе.

7.5.1. П о р езу л ьтатам  и зм ер ен и й  вы ч и сл яю т п о гр еш н о сть  Д Х п каж д о го  и зм ерен и я СТГ-1 
по  ф орм уле:

(1)

(2)

Ь ~  7*-+1 * 1 0 0 ---(% ) (3)

AX]j 11 i - Хс/И, ( 4 )

7 .5 .2  О п р ед ел яю т  п о гр еш н о сти  A i по  ф орм уле:

стг
( 5 )

7.5.3 Р асч еты  п о вто р яю т д л я  каж дого  С Т Г  ан алоги чн о . 7 .5 .1 , 7 .5 .2 .
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Результаты поверки считают положительными, если все полученные значения Л не 
превышают 1,0 %, от аттестованного значения ГСО.

Е сли  у казан н ы е тр еб о в ан и я  не вы п олн яю тся , п р о во д ят  п о вто р н ы е и зм ер ен и я  с уд во ен н ы м  
коли чеством  С Т Г . П о л у ч ен н ы е р езу л ьтаты  явл яю тся  о ко н ч ател ьн ы м и  д л я  п р и н яти я реш ения.

8. Идентификация программного обеспечения (ПО)
И д ен ти ф и к ац и о н н ы е д ан н ы е  встр о ен н о го  П О  (вер си я  u lik o r 4 9 ) и н д и ц и рую тся  н а  

д и сп л ее  п р и  вкл ю чен и и  и у казан ы  н а  н аклей ке  н а  ты л ьн о й  сто р о н е ко р п у са  ан али затора .
И н ф о р м ац и я  о вер си и  П О  такж е м о ж ет  б ы ть  п о лу ч ен а  при  и сп ользован и и  п рограм м ы  

«К онф игуратор» . Д л я  это го  н ео б х о ди м о :
- зап у сти ть  п р о гр ам м у  « К он ф и гуратор» ;
- п о дсо ед ен и ть  ан ал и зато р  к ком п ью теру  чер ез п о р т  С О М  и каб ель  связи , входящ и й  в 

ко м п л ект  к анали затору ;
- вкл ю ч и ть  ан ал и зато р  в р еж и м е «зап и сь  П ЗУ » со гл асн о  р азд ел у  2.7.1 РЭ ;
- вы б рать  п о р т  п о д к л ю ч ен и я  (п ри  н али чи и  н а  ко м п ью тер е  н еск о л ьк и х  С О М  п ортов) и 

ввести  заво д ско й  н о м ер  ан ал и зато р а ;
- ак ти ви р о вать  о п ц и ю  «Ч и тать  из п рибора» , п осле это го  заф и кси р о в ать  верси ю  П О  

и нди ци руем ую  в со о тв еству ю щ ем  д и ало го во м  окн е п р о гр ам м ы  (р и су н о к  8.1).

Конфигура*ор.Веэсия config.0.1
[ Общие Печать Внеш.инд Измерения

Общая информация

Версии программы и̂ 01 ̂

Время в приборе ^  ® j

UcTQI ЮО̂ГГЬ ОрС'<1Я

Порт

Прибор

_ П

С0М8 v

281

ЯИГ<ГТЬ ИЗ фЗИЛс

В ФДИ.1

Сделать полньй сжмск прибора

Сохранить ПОФ-Ь’Ц

Миглгк мs приЛпра

Р и су н о к  8.1 -  Д и ал о го в о е  окн о  п р о гр ам м ы  К о н ф и гу р ато р

С р авн и ть  п о л у ч ен н ы е н о м ер а  верси и  с у казан н ы м и  в таб л и ц е  3. С веден и я  о 
и ден ти ф и кац и о н н ы х  д ан н ы х  вн ести  в п ротокол  поверки .

Т а б л и ц а  3 -  В стр о ен н о е  П О

Н аи м ен о ван и е П О
Н о м ер  вер си и
(и д ен ти ф и кац и о н н ы й  н ом ер) П О

А н ал и зато р  У ли кор u lik o r 49
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9.1 Р езу л ьтаты  п о вер ки  о ф о р м л яю т п ротоколом  по  ф орм е, п р и в ед ен н о й  в п рилож ени и  А .
9.2 П ри  п о ло ж и тел ьн ы х  р езу л ьтатах  п оверки  ан ал и зато р а  в ф о р м у л яр е  ставят  о тти ск  п о 

вери тельн ого  кл ей м а  и (и ли ) о ф о р м л яю т сви детел ьство  о  его  п о вер ке  в соответстви и  с 
П Р  50 .2 .006-94 .

9.3 П ри  о тр и ц ател ьн ы х  р езу л ьтатах  п оверки  о ф о р м л я ю т и звещ ен и е  о  н еп ри год н ости  
устан о вл ен н о й  ф о р м ы  в со о тветстви и  П Р  50 .2 .006-94 , р езу л ь таты  п р ед ы д у щ ей  п оверки  ан н у л и 
р у ю тся  (ан н ули руется  св и д етел ьств о  о  п оверке и гаси тся  п о вер и тел ьн о е  кл ей м о ), в ф орм уляре 
ан ал и зато р а  д ел ается  со о тв етств у ю щ ая  отм етка.

9 Оформление результатов поверки
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ПРОТОКОЛ
п ер ви ч н о й /п ер и о д и ч еск о й  п оверки  от  «___ »________________ 2 0 1_ год а

Средство измерений: А н ал и зато р  У ли кор , заво д ско й  №  ________________ , п ри н ад леж ащ ее

наименование юридического лица, ИНН

п оверен о  в со о тветстви и  с д о ку м ен то м  « А н али заторы  ж и д ко сти  у л ьтр азву ко вы е У ликор . М ето 
д и к а  п оверки . Б М К Т .4 1 4 1 5 1 .0 3 4  М П .

Средства поверки: Г С О  №  10111 -  2012
Условия поверки: тем п ер ату р а  о кр у ж аю щ его  воздуха ___ °С

о тн о си тел ьн ая  в л а ж н о с т ь ___ %
атм о сф ер н о е  д а в л е н и е _____м м  рт. ст.

1 В н еш н и й  осм о тр  ________________________________________________________________

ПРИЛОЖ ЕНИЕ А
(Реком ендуем ое)

_______  Н аи м ен о в ан и е  о п ер ац и и  _______
1 П р о вер ка  со о тветстви я  ко м п л ек тн о сти

____________________Р езу л ьтат____________________

2 П р о вер к а  н ал и ч и я  п р ав и л ьн о й  м ар ки р о вки  и 
о б о зн ачен и я  о р ган о в  у п р ав л ен и я  и кон троля
3 П роверка  о тсу тстви я  м е х ан и ч еск и х  п о вр еж д е
н и й  и деф ектов

2 О п р о б о ван и е

Н аи м ен о ван и е о п ер ац и и

Д и сти л л и р о ван н ая  во да  
Д и сти л л и р о ван н ая  в о д а  (к о р р екц и я  нулей)

Р езу л ьтат

К онтроль  то ч н о сти  с и сп о л ьзо в ан и ем  с а т т е 
стован н ой  м ето ди ки  и зм ер ен и я
П оказатель  ( )
П оказатель  ( )
П о казатель  ( )

4  И д ен ти ф и к ац и о н н ы е д ан н ы е 

В ы вод: го д ен /н е  годен

Поверитель:

Должность подпись И.О. Ф.


