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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая методика распространяется на установки измерительные параметров 
реле УИПР-У1 (далее -  установки) и устанавливает методы и средства их первичной и 
периодической поверок.

Настоящая методика разработана в соответствии с РМГ 51-2002 «Документы на 
методики поверки средств измерений. Основные положения».

При ознакомлении с методикой поверки необходимо дополнительно руководство
ваться эксплуатационными документами и техническими описаниями на установки, эта
лоны и средства измерений, применяемые при поверке установок.

Интервал между поверками - 2 года.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки выполняются операции, указанные в таблице 1.
Таблица 1

Наименование операции
Номер
пункта

методики

Проведение операции 
при поверке

первичной периодической
1 Внешний осмотр и проверка комплектности 5.1 да да
2 Опробование 5.2 да да
3 Определение параметров источника питания 

обмоток
3.1 Определение основной относительной по

грешности установки и измерений напряжения 
на обмотке

3.2 Определение пульсаций выходного напря
жения

3.3 Определение значения тока ограничения 
нагрузки (переход в режим стабилизации тока)

53.1

532

533

да

да

да

да

да

да
4 Определение погрешности устанавливаемой 
длительности ступени напряжения

5.3.4 да да

5 Определение напряжения на контактах 5.3.5 да да
6 Определение тока через контакты 5.3.5 да да
7 Определение погрешности измерения сопро
тивления контактов в режимах питания кон
тактов “30 мВ - 6 мА”, “6 В -10 мА”,
“6 В -100 мА”, “28 В -100 мА ”

5.3.6 да да

8 Определение погрешности измерений сопро
тивления обмотки

5.3.7 да да

9 Определение погрешности измерений вре
менных параметров

5.3.8 да да

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в 
таблице 2.

Таблица 2
Номер 
пункта 

документа 
по поверке

Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного сред
ства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего техниче
ские требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики 

____________________________средства поверки____________________________



5.3.1 Мультиметр В7-64/1 (диапазон измерений напряжения постоянного тока от 1 мкВ 
до 1000 В с погрешностью измерений ± 0,008 %, диапазон измерений силы постоян
ного тока от 10 нА до ЗА с погрешностью измерений ± 0,12 %
Реостат 520 Ом, 0,5 А с пределом допускаемой погрешности установки сопротив

ления ± 20 %
5.3.2 Мультиметр В7-64/1 (диапазон измерений напряжения постоянного тока от 1 мкВ 

до 1000 В с погрешностью измерений ±0,008 %, диапазон измерений силы постоян
ного тока от 10 нА до ЗА с погрешностью измерений ± 0,12 %

5.3.3 Мультиметр В7-64/1 (диапазон измерений напряжения постоянного тока от 1 мкВ 
до 1000 В с погрешностью измерений ± 0,008 %, диапазон измерений силы постоян
ного тока от 10 нА до ЗА с погрешностью измерений ± 0,12 %

5.3.4 Осциллограф универсальный С1-83 (диапазон коэффициентов развертки от 0,5 
мкс/дел до 5 с/дел, пределы допускаемой погрешности установки коэффициентов 
развертки ± 3 %)
Реостат 520 Ом, 0,5 А с пределом допускаемой погрешности установки сопротив

ления ± 20 %
5.3.5 Мультиметр В7-64/1 (диапазон измерений напряжения постоянного тока от 1 мкВ 

до 1000 В с погрешностью измерений ±0,008 %, диапазон измерений силы постоян
ного тока от 10 нА до ЗА с погрешностью измерений ±0,12 %

5.3.6 Катушка РЗ10 0,01 Ом, кл.0,01 ГОСТ 6864-54 
Катушка Р321 0,1 Ом, кл.0,01 ГОСТ 5.263-69 
Катушка Р321 1 Ом. кл.0,01 ГОСТ 5.263-69

5.3.7 Магазин электрического сопротивления Р4830/2 (диапазон номинальных значений 
электрических сопротивлений от 0,1 Ом до 100 кОм, класс точности 0,05) 
Миллиомметр Е6-25 (верхние пределы поддиапазонов измерений сопротивлений от 

20 мОм до 2 МОм)
Реостат 520 Ом, 0,5 А с пределом допускаемой погрешности установки сопротив

ления ± 20 %
5.3.8 Генератор импульсов Г5-63 (амплитуда выходного сигнала от 2 до 30 В, длитель

ность импульса от 10 мкс до 100 мс
Частотомер электронно-счетный вычислительный 43-64 (амплитуда входного сиг

нала от 0,05 до 10 В, диапазон измерений интервалов времени от 10 нс до 20000 с, 
пределы допускаемой погрешности + 5- 10"7-Т)
Источник питания постоянного тока Б5-75 (верхний предел выходных стабилизи

рованных напряжений 50 В)
Реостат 520 Ом, 0,5 А с пределом допускаемой погрешности установки сопротив

ления ± 20 %
5.3.9 Осциллограф универсальный С1-83 (диапазон коэффициентов развертки от 0,5 

мкс/дел до 5 с/дел, пределы допускаемой погрешности установки коэффициентов 
развертки ± 3 %)

Примечания
1 Вместо указанных в таблице средств поверки разрешается применять другие аналогичные меры 
и средства измерений с метрологическими характеристиками, удовлетворяющими предъявленным 
к ним требованиям при поверке комплекса.
2 Применяемые средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (от
метки в формулярах или паспортах) о поверке.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, 
предусмотренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок
потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей», а также требования безопасности, изложенные в руководстве по
эксплуатации установки, в технической документации на применяемые при поверке меры, 
средства измерений и вспомогательное оборудование.
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3.2 Подключение питания к установке (используются входящий в комплект адаптер 
или стандартный источник питания) и подключение измерительных приборов к установке 
производить в обесточенном состоянии.

3.3 К работе с установкой допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие ин
структаж и имеющие квалификационную группу не ниже II по ПТЭ и ПТБ ЭП и раздела 
“К” ПТБ и ПС;

3.4 Рабочее место должно быть оборудовано диэлектрическим ковриком 
ГОСТ 4997-75.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающего воздуха, °С 20 ± 5;
- относительная влажность окружающего воздуха, % 65 ± 15;
- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) 100 ± 4 (750 ±30);
- напряжение питающей сети переменного
тока частотой (50 ± 0,5) Гц, В 220 ± 22

4.2 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготови
тельные работы:

1) расположить установку на рабочем столе;
2) подключить к установке адаптер или стандартный источник питания постоянно

го напряжения и установить на нем 34 В.

5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ 

5Л Внешний осмотр и проверка комплектности
5.1.1 При проведении внешнего осмотра и проверке комплектности должно быть 

установлено соответствие установки следующим требованиям:
- наличие товарного знака изготовителя, порядковый номер, год изготовления;
- прочность закрепления, плавность действия и обеспечение надежности фиксации 

всех органов управления;
- соответствие функциональному назначению и четкость всех надписей на органах 

управления и индикации;
- наружная поверхность не должна иметь следов механических повреждений, кото

рые могут влиять на работу установки;
- чистота и целостность разъемов;
- соединительные провода должны быть исправными;
- комплектность установки должна соответствовать комплектности, указанной в 

документации РВИМ.411252.001ТУ и РВИМ.411252.001РЭ.
5.1.2 Результаты внешнего осмотра и проверку комплектности установки считать 

положительными, если выполняются все выше перечисленные требования.

5.2 Опробование
5.2.1 При опробовании установки необходимо соблюдать требования мер безопас

ности при работе с установкой. После включения установки проверяется ее общая работо
способность.

5.2.2 После подключения установки к ПК необходимо установить драйверы уста
новки и программу «ReleTester». Запустить файл «ReleTester.exe». На мониторе ПК по
явится главное окно программы.

5.2.4 Проверить работоспособность установки в соответствии с Руководством по 
эксплуатации РВМ.411.259.001РЭ.
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5.2.5 Результаты опробования считать положительными и установка допускается к 
дальнейшим испытаниям, если все каналы воспроизведения и измерений установки 
управляются.

5.2.6 Провести проверку защиты программного обеспечения Установки на соответ
ствие контрольным суммам исполняемого кода.

5 3  Определение метрологических характеристик

5.3.1 Определение погрешности установки напряжения на обмотке, значения 
ограничения тока нагрузки и пульсаций выходного напряжения

Определение погрешности установки напряжения на обмотке, значения ограниче
ния тока нагрузки и пульсаций выходного напряжения осуществляется методом прямых 
измерений с использованием мультиметра и реостата (рисунок 1).

Рисунок 1 -  Схема подключения измерительных приборов к установке

Порядок выполнения:
Подключить к разъёму РЕЛЕ установки устройство поверочное 1 РВИМ

421413.014 (далее - УП1).
Подключить к гнездам УП1 ОБМОТКА «1+» и «1—» мультиметр В7-64/1, предва

рительно переведя его в режим измерения постоянного напряжения, и параллельно соеди
ненный с ним реостат, предварительно выставив на нем значение 300 Ом.

Запустить на ПК программу ReleTester в сервисном режиме (с помощью файла 
metrolog.bat).

В появившемся окне выбрать COM-порт, к которому подключена установка, уста
новить:

Тип реле ПОВЕРКА;
Номер теста 255;
Число обмоток 1;
Напряжение обмотки И 2,0;
Режим R обм. ВЫКЛ.;
Режим R ВЫКЛ.;
Режим S ВЫКЛ.;
Ucpa6. max,V 2,0;
Ucpa6. min,V 1,0;
иотп. max,V 2,0;
UoTn. min,V 1,0;
Количество проверок 5;
Длительность ступени tl ,  ms 255;
Длительность ступени t2, ms 255;
Режим Т ВЫКЛ.
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Нажать кнопку ЗАПИСЬ, затем кнопку СЕРВИС. На экране появится окно 
КОНТРОЛЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК (рисунок 2)

Рисунок 2 -  Окно задания метрологических характеристик

Установить:
Контактная группа 
иЛ контактов 
Канал 1 
Режим 
Обмотка

2;
28 В, 100 мА; 
2,0 В; 
КАНАЛ 1;
1.

Нажать кнопку СТАРТ и в появившемся информационном окне нажать кнопку ОК. 
Измерить установленное значение напряжения мультиметром В7-64/1, записать.

Повторить измерения для значений напряжения 15 и 30 В.
Результаты поверки считать положительными, если значения погрешности уста

новки напряжения постоянного тока питания обмотки реле (разность измеренных муль
тиметром В7-64/1 и установленных значений напряжений) не превышают пределов ± 0,02, 
± 0,375 и ± 0,75 В, соответственно.

5.3.2 Определение среднеквадратического значения пульсации выходного 
напряжения постоянного тока питания обмотки реле

Пульсации выходного напряжения определить методом прямых измерений с ис
пользованием мультиметра.

Порядок выполнения:
Перевести мультиметр В7-64/1 в режим измерения переменного напряжения.
Установить: КАНАЛ 1 -  30 В;
Нажать кнопку СТАРТ и измерить значение напряжения мультиметром В7-64/1, 

записать.
Результаты поверки считать положительными, если измеренное значение напряже

ния не превышает 0,45 В.
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5.3.3 Определение значения тока ограничения нагрузки, (переход в режим ста
билизации тока)

Значения тока нагрузки определить методом прямых измерений с использованием 
мультиметра.

Порядок выполнения:
Подключить к гнездам УП1 ОБМОТКА «1+» и «1—» мультиметр В7-64/1, предва

рительно переведя его в режим измерения силы постоянного тока, и последовательно со
единенный с ним реостат с установленном на нем сопротивлении 300 Ом.

Увеличивая реостатом ток нагрузки, определить значение силы тока нагрузки (в 
момент выхода из режима стабилизации тока), записать.

Уменьшить реостатом ток нагрузки до уровня 100 мА.
Результаты поверки считать положительными, если значения силы тока нагрузки 

находятся в пределах от 300 до 360 мА.

5.3.4 Определение диапазона и погрешности установки времени выдержки об
мотки под установившимся напряжением

Диапазон и погрешность установки времени выдержки обмотки определить мето
дом прямых измерений с использованием осциллографа.

Порядок выполнения:
Установить в окне КОНТРОЛЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК дли

тельность ступени 1 мс.
Установить режим К1 кг -П-Г" и значения КАНАЛ 1 — 30 В, КАНАЛ 2 -  0 В.
Подключить к гнездам УП1 ОБМОТКА» «1+» и «1—» осциллограф универсальный 

С1-83. Параллельно подключить реостат с установленным значением 300 Ом.
Нажать кнопку СТАРТ и осциллографом универсальным С 1-83 измерить длитель

ность импульса, записать.
Повторить измерения для длительностей ступеней 100 и 250 мс.
Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной погреш

ности установки времени выдержки (разность измеренных осциллографом универсальным 
С1-83 и установленных значений длительностей) не превышают пределов ± 100 мкс, ±1 0 
и ± 25 мс, соответственно.

5.3.5 Определение напряжений и токов контактов реле
Напряжения и токи контактов реле определить с помощью метода прямых измере

ний.
Порядок выполнения:
Установить в окне КОНТРОЛЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: 

Контактная группа 1;
Ш  контактов 30 мВ, 6 мА;
Режим КАНАЛ 1.
Поставить отметки в полях 1нз и 1нр.

Подключить к гнездам ТОКОВЫЕ: ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ 1 и РАЗМЫКАЮЩИЕ 
ОБЩИЕ УП1 мультиметр В7-64/1 в режиме измерения постоянного напряжения.

Нажать кнопку СТАРТ, в появившемся информационном окне нажать кнопку ОК, 
и измерить напряжение на контактах, записать.

Повторить измерения для режимов 6 В, 10 мА; 6 В, 100 мА; 28 В, 100 мА.
Отключить от УП1 мультиметр В7-64/1.
Перевести мультиметр В7-64/1 в режим измерения постоянного тока.
Подключить мультиметр к гнездам ТОКОВЫЕ: ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ 1 и РАЗ

МЫКАЮЩИЕ ОБЩИЕ УП1.
Установить в окне КОНТРОЛЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: 

иЛ контактов 28 В, 100 мА.
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Примечание -  в режиме 6 В, 100 мА и 28 В, 100 мА подача напряжений и токов 
осуществляется кратковременно.

Измерить ток через замкнутые контакты, записать.
Повторить измерения для режимов 6 В, 100 мА; 6 В, 10 мА; 30 мВ, 6 мА.
Результаты поверки считать положительными, если значения погрешности напря

жений на разомкнутых контактах и токов через замкнутые контакты реле не превышают 
пределов ± 0,003; ± 0,6; ± 2,8 мВ и ± 0,6; ± 1, ± 10 мА, соответственно.

5.3.6 Определение погрешности измерений сопротивления контактов в режи
мах питания контактов

Погрешности измерения сопротивления контактов в режимах питания контактов 
определить методом прямых измерений.

Порядок выполнения:
Для определения погрешности измерений сопротивления контактов используются 

катушки сопротивлений Р310 «0,01 Ом», Р321 «0,1 Ом» и Р321 «1 Ом».
На вкладке ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕСТА при измерении выбрать:

Режим R обм. ВЫКЛ.
Режим R ИЗМЕРЕНИЕ
Количество проверок 1
Задержка контроля *10ms 5
Напряжение/ток контактов 30 мВ, 6 мА
Напряжение обмотки И 27

Нажать на кнопку ЗАПИСЬ.
Подключить к гнездам УП1 ОБМОТКА» «1+» и «1—» реостат с установленным 

значением сопротивления (300 ± 30) Ом.

Подключить катушку «0,01 Ом» к гнездам УП1 ЗАМЫК. ОБЩ., ЗАМЫК. ПОТ.1 -  
ПЕРКЛЮЧ. ТОК., ПЕРЕКЛЮЧ. ПОТ.1, измерить сопротивление контактов, записать.

Подключить катушку «0,01 Ом» к гнездам УП1 РАЗМЫК. ОБЩ., РАЗМЫК. ПОТ.1
-  ПЕРКЛЮЧ. ТОК., ПЕРЕКЛЮЧ. ПОТ.1, измерить сопротивление контактов, записать.

Поочередно подключая по четырехпроводной схеме катушки к гнездам УП1 в со
ответствии с таблицей 3, измерить сопротивление контактов, записать.

Повторить измерения сопротивления для катушек «0,1 Ом» и «1 Ом».
При измерении сопротивления контакта на вкладке ТЕСТ РЕЛЕ в окне СОПРО

ТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ, КОНТАКТЫ НЗ, HP (например, Н31, НР1) каждый раз отме
чать соответствующий контакт, нажимать кнопку ЗАПИСЬ. 

Таблица 3 ____________________________________
1 2 Катушка

Токовые Потенциальные Токовые Потенциальные 0,01 Ом 0,1 Ом 1 Ом

Замыка
ющие
Общ.

Замыкающие 1 Переключающие 1 Переключающие 1
Замыкающие 2 Переключающие 2 Переключающие 2
Замыкающие 3 Переключающие 3 Переключающие 3
Замыкающие 4 Переключающие 4 Переключающие 4
Замыкающие 5 Переключающие 5 Переключающие 5
Замыкающие 6 Переключающие 6 Переключающие 6

Размы
кающие

Общ.

Размыкающие 1 Переключающие 1 Переключающие 1
Размыкающие 2 Переключающие 2 Переключающие 2
Размыкающие 3 Переключающие 3 Переключающие 3
Размыкающие 4 Переключающие 4 Переключающие 4
Размыкающие 5 Переключающие 5 Переключающие 5
Размыкающие 6 Переключающие 6 Переключающие 6
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Повторить все измерения сопротивлений для напряжений (токов) контактов
6 В, 10 мА; 6 В, 100 мА; 28 В, 100 мА.

Результаты поверки считать положительными, если показания установки не отли
чаются от номинальных значений сопротивлений катушек более чем на ± 10 %.

5.3.7 Определение диапазона и погрешности измерений сопротивления обмот
ки

Диапазон и погрешность измерения сопротивления обмотки определить методом 
прямых измерений.

Порядок выполнения:
Подключить к гнездам ОБМОТКА “1+” и “1-“ УП1 магазин электрического сопро

тивления Р4830/2, предварительно установив на нем сопротивление 5 Ом.
На вкладке ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕСТА установить:

Режим R ВЫКЛ.
Режим R обм. ИЗМЕРЕНИЕ
Температура, °С 20
Макс., Ом 70000
Мин., Ом 5
Снять отметки контактов HP 1,2, 3 ,4, 5,6.

Нажать кнопку ЗАПИСЬ.
Нажать кнопку СТАРТ ТЕСТА и измерить сопротивление обмотки, записать.
Отключить магазин сопротивлений Р4830/2 от УП1 и измерить его сопротивление 

миллиомметром Е6-25 по четырехпроводной схеме с учетом присоединительных прово
дов, записать.

Сравнить полученные значения.
Подключить магазин сопротивлений Р4830/2 к УП1.
Повторить измерения для сопротивлений 50 Ом, 100 Ом, 500 Ом, 1 кОм, 5 кОм, 

30 кОм.
Повторить измерения аналогично для сопротивлений 100 Ом, 1,10, 70 кОм.
Отключить магазин электрического сопротивления Р4830/2 от УП1.
Результаты поверки считать положительными, если значения погрешности измере

ний сопротивления обмотки (разность измеренных установкой и установленных значений 
сопротивлений (с учетом начального сопротивления магазина Р4830/2)) не превышают 
пределов ± 1,25; ± 2,5; ± 12,5; ± 25, ± 125 и ± 750 Ом, соответственно.

5.3.8 Определение погрешности измерений временных параметров
Диапазон и погрешность измерений временных параметров реле проверить мето

дом сличения.
Порядок выполнения:
Подключить к гнездам ОБМОТКА “1+” и “1-” УП1 реостат, предварительно уста

новив на нем (300 ± 30) Ом.
На вкладке ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕСТА установить:

Контакты Н З 1
Напряжение/ток контактов 6 В, 10 мА
Напряжение обмотки И  6
Режим R обм. ВЫКЛ.
Режим Т ИЗМЕРЕНИЕ
Количество проверок 1
Тср. 30000 мкс
Тотп. 1000 мкс
Тдр. ср. 30000 мкс
Тдр. отп. 1000 мкс
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Tnep.min 
Tnep. Max 
T разновр.

10 мкс 
1000 мкс 
1000 мкс

Нажать на кнопку ЗАПИСЬ.
Подключить гнезда “+” и I ОЕМШКА УП1 к внешнему запуску генератора Г5-

Выход генератора подключить к гнезду СИГНАЛ, установить временной сдвиг им
пульса 50 мкс, длительность импульса 1 мкс и установить амплитуду импульса 6В.

Подключить источник питания GPS-4303 к гнездам “+6В” и “V” и установить пи
тающее напряжение 6 В.

Подключить вход А частотомера 43-64 к гнездам ОБМОТКА I “+” и а вход В 
частотомера -  к гнезду “Сигнал” “V” и установить на частотомере режим измерения Тд-в-

Нажать кнопку ВКЛЮЧЕНИЕ МИКРОСХЕМЫ на УП1.
Нажать на кнопку СТАРТ ТЕСТА и измерить установкой и частотомером время 

срабатывания, запмсать.
Повторить измерения, поочередно устанавливая на генераторе импульсов длитель

ность импульса 100 мкс, 500 мкс, 1 мс, 10 мс, 30 мс, записать.
Результаты поверки считать положительными, если значения погрешности из

мерений времени (разность измеренных установкой и частотомером электронно
счетным вычислительным 43-64) не превышают пределов ± 5, ± 10, ± 100 мкс, ± 1 и ± 3 
мс, соответственно.

5.3.9 Определение диапазона и погрешности установки времени задержки 
начала измерений сопротивления контакта с момента подачи на обмотку реле рабо
чего напряжения

Диапазон и погрешность установки времени задержки начала измерений сопро
тивления контакта проверить с помощью метода прямых измерений.

Порядок выполнения:
Подключить канал «1» осциллографа универсального С1-83 к гнездам ТОКОВЫЕ 

РАЗМ. и ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ КОНТАКТЫ 1», а канал «2» к гнездам «+» и «-» ОБ
МОТКА.

Закрыть окно КОНТРОЛЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.
Вызвать окно ПРОГРАММАТОР (режим - WORK)» и установить:

РЕЖИМ R -  ИЗМЕРЕНИЕ;
ЗАДЕРЖКА КОНТРОЛЯ -  Юме;
НАПР/ТОК КОНТАКТОВ -  6 В, 10 мА.

Нажать на кнопку СТАРТ.
Вызвать окно ТЕСТ.
Нажать на кнопку СТАРТ ТЕСТА и измерить с помощью осциллографа универ

сального С1-83 время задержки подачи напряжения на контакты относительно подачи 
напряжения в обмотку в соответствии с рисунком 3, записать.

Нажать на кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЕ.
Установить: ЗАДЕРЖКА - 1 с.
Нажать кнопку СТАРТ ТЕСТА и измерить время задержки подачи напряжения на 

контакты относительно подачи напряжения в обмотку, записать.
Нажать на кнопку ПРОГРАММИРОВАНИЕ.
Установить: ЗАДЕРЖКА - 2 с.
Нажать на кнопку СТАРТ ТЕСТА и измерить время задержки подачи напряжения 

на контакты относительно подачи напряжения в обмотку, записать.

63.
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Рисунок 3 -  Диаграмма измерения времени задержки подачи 
напряжения на контакты относительно подачи напряжения в обмотку

Результаты поверки считать положительными, если значения погрешности уста
новки времени задержки (разность измеренных осциллографом универсальным С1-83 и 
установленных значений задержки) не превышают пределов ± 1, ± 100 и ± 200 мс соответ
ственно.

Нажать кнопку ВКЛЮЧЕНИЕ МИКРОСХЕМЫ на УП1 при завершении поверки.
Отключить приборы и УП1 от установки.

6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1 Результаты поверки оформляются протоколом. Протокол хранится в организа
ции, проводившей проверку.

6.2 Установка, удовлетворяющая требованиям настоящей методики, считается при
годной для применения. Положительные результаты поверки оформляются свидетель
ством о поверке установленной формы.

6.3 При отрицательных результатах поверки применение установки запрещается и 
выдаётся извещение о её непригодности.

Ведущий научный сотрудник 
ГЦИ СИ АО «НИЦПВ» Теплинский

2015 г.
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