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Н астоящ ая м етодика распространяется на измерительны е каналы (далее - 

И К ) систем ы  автоматизированной инф орм ационно-изм ерительной ком мерческого  

учета электроэнергии (А И И С  К У Э ) ООО «ЕЭС .Гарант», (далее -  А И И С  К У Э ), 

заводской номер №  001, предназначенной для измерения активной и реактивной  

электроэнергии, потребленной за установленны е интервалы времени отдельны ми  

технологическим и объектами ООО «ЕЭС .Гарант», сбора, хранения, обработки и 

передачи полученной информации. В ы ходны е данны е системы  м огут использо

ваться для ком мерческих расчетов.

П еречень ИК и их метрологические характеристики приведены  в П ри лож е

нии А .

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

П оверке подлеж ит каждый ИК А И И С  К У Э , реализую щ ий косвенны й м етод  

изм ерений электрической энергии. ИК подвергаю т поверке покомпонентны м  (п о 

элем ентны м ) сп особом  с учетом  полож ений раздела 8 ГО СТ Р 8 .596 -2002 .

П ервичную  поверку системы  выполняют после проведения испытаний  

А И И С  К У Э  с целью  утверж дения типа. Д опускается совм ещ ение операций пер

вичной поверки и операций, выполняемых при испы таниях типа. П ериодическую  

поверку системы  выполняют в п роцессе эксплуатации А И И С  К У Э. И нтервал  

м еж ду  поверками А И И С  К У Э  - раз в 4 года.

И змерительны е компоненты  А И И С  К У Э  поверяю т с интервалами м еж ду  

поверками, установленны ми при утверж дении их типа. Если очередной  срок п о 

верки измерительного компонента наступает до  очередного срока поверки А И И С  

К У Э , поверяется только этот ком понент и поверка А И И С  К У Э  не проводится. 

П осле поверки измерительного компонента и восстановления ИК выполняется  

проверка И К  в той его части и в том  объем е, который н еобходи м  для того, чтобы  

убедиться, что действия, связанные с поверкой изм ерительного компонента, не 

наруш или м етрологических свойств ИК (схем а соединения, коррекция времени и 

т.п .).
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В н еоч ер едн ую  поверку А И И С  К У Э  проводят после рем онта систем ы , зам е

ны её измерительны х ком понентов, аварий в энергосистем е, если эти собы тия  

могли повлиять на метрологические характеристики РЖ. Д опускается подвергать  

поверке только те ИК, которы е подверглись указанным выше воздействиям , при  

условии, что собственник А И И С  К У Э  подтвердит официальным заклю чением, 

что остальные РЖ этим воздействиям не подвергались. В  этом  случае оф орм ляет

ся свидетельство о поверке системы  с перечнем  поверенны х РЖ.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящ ей м етодике использовались ссылки на следую щ ие нормативны е 

документы :

РМ Г 51-2002  «ГСИ. Документы  на м етодики поверки средств изм ерений. 

О сновны е полож ения».

П Р 5 0 .2 .0 1 2 -9 4  «ГСИ. П орядок аттестации поверителей средств изм ерений».

ГО СТ Р 8 .5 9 6 -2 0 0 2  «ГСИ. М етрологическое обесп еч ен и е измерительны х  

систем . О бщ ие полож ения».

ГО С Т Р 4 .199 -85  «СП КП . Системы инф ормационны е электроизм еритель

ные. Комплексы  измерительно-вы числительны е. Н оменклатура показателей».

ГО СТ 8.216-2011  «ГСИ. Трансформаторы  напряжения. М етодика поверки».

М И  2845-2003  «ГСИ. И змерительны е трансформаторы  напряжения  

6л/3...35 кВ. М етодика проверки на м есте эксплуатации».

ГО СТ 8 .217-2003  «ГСИ. Трансформаторы  тока. М етодика поверки».

ГО С Т 7746-2001  «Трансформаторы  тока. О бщ ие технические условия».

ГО С Т 1983-2001 «Трансформаторы  напряжения. О бщ ие технические усл о 

вия».

ГО С Т Р 52323-2005  (М Э К  62053-22 :2003). А ппаратура для изм ерения элек

трической энергии перем енного тока. Частные требования. Часть 22. Статические  

счетчики активной энергии классов точности 0 ,2S  и 0 ,5 S.

ГО СТ Р 5 2425-2005  (М Э К  62053-23 :2003). А ппаратура для изм ерения элек
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трической энергии перем енного тока. Частные требования. Часть 23. Статические  

счетчики реактивной энергии.

ГО С Т 13109-97 «Электрическая энергия. С овм естим ость технических  

средств электромагнитная. Н ормы качества электрической энергии в систем ах  

электроснабж ения общ его назначения».

ГО С Т Р 5 4 1 4 9 -2 0 1 0  Электрическая энергия. С овм естим ость технических  

средств  электромагнитная. Н ормы качества электрической энергии в систем ах  

электроснабж ения общ его назначения.

ГО СТ 12.2 .003-91 «С истем а стандартов безоп асн ости  труда. О борудование  

производственное. О бщ ие требования безопасности».

ГО С Т 12.2 .007 .0-75  «С истем а стандартов безоп асн ости  труда. И зделия  

электротехнические. О бщ ие требования безопасности».

ГО СТ 12 .2 .007 .3-75  «С истем а стандартов безоп асн ости  труда. Э лектротех

нические устройства на напряжение свыш е 1000 В . Требования безоп асн ости ».

ГО С Т 12.2 .007 .7-83  «С истем а стандартов безоп асн ости  труда. У стройства  

комплектны е низковольтные. Требования безопасности».

П О Т Р М -016-2001  (Р Д  153-3 4 .0 -0 3 .1 5 0 -0 0 ) «М еж отраслевы е правила по  

охране труда (Правила безоп асн ости ) при эксплуатации электроустановок».

П риказ М инпромторга России  от 02 .07 .2015  №  1815 «О б утверж дении П о

рядка проведения поверки средств изм ерений, требования к знаку поверки и с о 

держ анию  свидетельства о поверке».
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3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

П ри проведении поверки выполняют операции, указанны е в таблице 1. 

Т аблица 1 -  О перации поверки

Н аим енование операции

Н ом ер  

пункта  

Н Д  по  

поверке

О бязательность проведения  

операции при

первичной

поверке

п ер и оди ч е

ской поверке

1 2 3 4

1. П одготовка к проведению  поверки 8 Да Да

2. В неш ний осмотр 9.1 Да Да

3. П оверка измерительны х ком понен

тов А И И С  К УЭ
9.2 Да Да

4. П роверка счетчиков электрической  

энергии
9.3 Да Да

5. П роверка функционирования ц ен

тральных компью теров (серверов) 

А И И С  К У Э

9.4 Да Да

6. П роверка функционирования вспо

могательны х устройств
9.5 Да Да

7. П роверка нагрузки на вторичные 

цепи измерительны х трансф орм ато

ров тока

9.6 Да Да

8. П роверка нагрузки на вторичные 

цепи измерительны х трансф орм ато

ров напряжения

9.7 Да Да
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4

9. П роверка падения напряжения в 

линии связи м еж ду вторичной обм от

кой ТН  и счетчиков.

9.8 Да Да

10. П роверка погреш ности часов ком

понентов системы
9.9 Да Да

11. П роверка отсутствия ош ибок ин

ф орм ационного обм ена
9 .10 Да Да

12. П роверка м етрологических харак

теристик А И И С  К У Э
9.11 Да Да

13. И дентификация программного  

обеспечения
10 Да Да

14. О ф орм ление результатов поверки 11 Да Да

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

П ри проведении поверки применяю т основны е средства изм ерений и всп о

могательны е устройства, в соответствии с методикам и поверки, указанны ми в 

описаниях типа на измерительны е компоненты  А И И С  К У Э , а так ж е следую щ и е  

средства поверки:

- С редства поверки трансформаторов тока в соответствии с ГО СТ 8 .217- 

2003  «Трансф орматоры  тока. М етодика поверки»;

- С редства поверки трансформаторов напряжения в соответствии с 

ГО СТ 8 .216-2011  «Трансформаторы  напряжения. М етодика поверки»;

- С редства изм ерений в соответствии с докум ентом  М И  3 1 9 5 -2 0 0 9  «Г осу

дарственная систем а обеспечения единства изм ерений м ощ ность нагрузки транс

форматоров напряжения без отключения цепей. М етодика вы полнения и зм ер е

ний»;
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- С редства изм ерений в соответствии с докум ентом  М И  3 1 9 6 -2 0 0 9  «Г осу

дарственная систем а обеспечения единства изм ерений вторичная нагрузка транс

ф орматоров тока без отклю чения цепей. М етодика выполнения измерений»;

- С редства изм ерений в соответствии с докум ентом  «М етодика вы полнения  

изм ерений параметров нагрузки и вторичных цепей  трансф орматоров тока и 

напряжения прибором  «Э нерготестер П КЭ»;

- С редства поверки счетчиков:

-  С Э Т -4Т М .03М .01 -  по докум енту «Счетчики электрической энергии  

многоф ункциональны е С Э Т -4Т М .03М , С Э Т -4Т М .02М . Руководство по эксплуа

тации. Часть 2. М етодика поверки» И Л Г Ш .411152.145 РЭ1;

- С редства поверки устройства синхронизации времени:

-  У  СВ-3 -  по докум енту «Инструкция. У стройство синхронизации вре

мени У С В -3 . М етодика поверки. В Л С Т .240.00 .000М П »;

- Терм огигрометр «CENTER» (м од.314): диапазон изм ерений температуры  

от м инус 2 0 . . .+  60 °С; диапазон изм ерений относительной влаж ности от  

10 ... 1 0 0 %;

- Радиочасы  «М И Р РЧ -01», принимаю щ ие сигналы спутниковой навигаци

онной  системы  G lobal Position ing System  (GPS);

- П ереносной  компьютер с П О  и оптический преобразователь для работы  

со счетчиками С Э Т -4Т М .03М .01 и с П О  для работы  с радиочасам и «М И Р РЧ -01».

Примечания:

1. Д опускается прим енение других основны х и вспомогательны х средств  

поверки с метрологическими характеристиками, обеспечиваю щ им и требуем ы е  

точности измерений.

2. В се  средства изм ерений, применяемы е при поверке, должны  быть вн есе

ны в Г осреестр СИ  и иметь действую щ ие свидетельства о поверке.
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5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

5.1 К проведению  поверки А И И С  К У Э  допускаю т поверителей, аттестован

ны х в соответствии с ПР 50 .2 .012 , изучивш их настоящ ую  м етодику поверки и ру

ководство пользователя на А И И С  К У Э , им ею щ их стаж работы  по дан н ом у виду  

изм ерений не м енее 1 года.

5.2 О пределение погреш ности часов ком понентов системы  и отсутствия  

ош ибок инф орм ационного обм ена осущ ествляется персоналом, им ею щ им  стаж  

работы  по данном у виду изм ерений не м енее 1 года, изучивш их вы ш еуказанные 

докум енты  и прош едш им  обучение работы с радиочасами «М И Р Р Ч -01», прини

м аю щ их сигналы спутниковой навигационной системы  G lobal P osition ing System  

(G PS).

5.3 П оверка трансформаторов тока, входящ их в состав А И И С  К У Э , о су 

щ ествляется персоналом, им ею щ им  стаж работы по данном у виду изм ерений не 

м ен ее 1 года, изучивш им докум ент ГОСТ 8 .217-2003  «Трансф орматоры  тока. М е

тодика поверки» и прош едш им  обучени е по проведению  поверки в соответствии с 

указанным докум ентом . П оверку проводят не м енее двух  специалистов, один  из 

которы х долж ен иметь удостоверение, подтверж даю щ ее право работы на уста

новках д о  и свыше 1000 В  с группой по электробезопасности  не ниж е III.

5 .4  П оверка трансформаторов напряжения, входящ их в состав А И И С  К У Э , 

осущ ествляется персоналом, им ею щ им  стаж работы  по дан н ом у виду изм ерений  

не м енее 1 года, изучивш им докум ент ГО СТ 8 .216-2011  «Трансф орматоры  

напряжения. М етодика поверки» и прош едш им  обуч ени е по проведению  поверки  

в соответствии с указанным докум ентом . П оверку проводят не м енее дв ух  спец и 

алистов, один из которы х долж ен  иметь удостовер ен и е, подтверж даю щ ее право 

работы на установках д о  и свыше 1000 В  с группой по электробезопасности  не 

ниж е III.

5.5 П оверка счетчиков С Э Т -4Т М .03М .01, входящ их в состав А И И С  К У Э, 

осущ ествляется персоналом , им ею щ им  стаж работы  по данном у виду изм ерений  

не м ен ее 1 года, изучивш им документы  по поверке счетчиков и прош едш им  о б у 
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чение по проведению  поверки в соответствии с указанными докум ентам и. П овер

ку проводят не м енее двух  специалистов, один  из которы х долж ен  иметь у д о ст о 

верение, подтверж даю щ ее право работы  на установках до  и свыш е 1000 В  с груп

пой по электробезопасности  не ниже III.

5 .6  П оверка устройства синхронизации времени УСВ-3, входящ ее в состав  

А И И С  К У Э , осущ ествляется персоналом, им ею щ им  стаж работы  по данном у ви

д у  изм ерений не м енее 1 года, изучивш им докум ент по поверке У С В -3 и п рош ед

ш им обуч ени е по проведению  поверки в соответствии с указанным докум ентом . 

П оверку проводят не м енее двух специалистов, один из которы х дол ж ен  иметь  

удостовер ен и е, подтверж даю щ ее право работы  на установках д о  и свыше 1 ООО В с 

группой по электробезопасности  не ниже III.

5 .7  И зм ерение вторичной нагрузки измерительны х трансф орматоров тока, 

входящ их в состав А И И С  К У Э , осущ ествляется персоналом, им ею щ им  стаж  ра

боты  по данном у виду изм ерений не м енее 1 года, изучивш им докум ент М И  3196-  

2 0 0 9  «Государственная систем а обеспечения единства изм ерений вторичная  

нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. М етодика вы полнения и з

м ерений» и прош едш им  обучени е по проведению  изм ерений в соответствии с 

указанным докум ентом . И зм ерение проводят не м енее двух  специалистов, один  из 

которы х долж ен  иметь удостоверение, подтверж даю щ ее право работы на уста

новках д о  и свыше 1000 В с группой по электробезопасности  не ниже III.

5 .8 И зм ерение вторичной нагрузки измерительны х трансф орматоров  

напряжения, входящ их в состав А И И С  К У Э , осущ ествляется персоналом , и м ею 

щ им стаж работы  по данном у виду изм ерений не м енее 1 года, изучивш им док у

м ент М И  3 1 9 5 -2 0 0 9  «Государственная систем а обеспечения единства изм ерений  

м ощ ность нагрузки трансформаторов напряжения без отклю чения цепей. М ето

дика выполнения изм ерений» и прош едш им  обучени е по проведению  изм ерений  

в соответствии с указанным докум ентом . И зм ерение проводят не м енее двух  сп е

циалистов, один  из которых долж ен  иметь удостовер ен и е, подтверж даю щ ее право 

работы  на установках д о  и свыш е 1000 В с группой по электробезопасности  не 

ниж е III.
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5.9 И зм ерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с изм ери

тельным трансформатором напряжения, входящ ими в состав А И И С  К У Э , о с у 

щ ествляется персоналом, им ею щ им  стаж работы  по данном у виду изм ерений не 

м енее 1 года, изучивш им докум ент М етодика выполнения изм ерений параметров  

нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором  

«Э нерготестер  П К Э » и прош едш им  обучение по проведению  изм ерений в со о т 

ветствии с указанным докум ентом . И зм ерение проводят не м енее двух  специали

стов, один из которых долж ен  иметь удостовер ен и е, подтверж даю щ ее право ра

боты  на установках д о  и свыше 1000 В с группой по электробезопасности  не ниже  

III.

ВНИМАНИЕ.

П ри проведении поверочны х и измерительны х работ должны  присутство

вать работники объекта, на котором размещ ены  компоненты  А И И С  К У Э , и м ею 

щ ие опы т работы  и право на подклю чение и отклю чение эталонны х и поверяем ы х  

средств изм ерений в соответствии со  схем ой  поверки или с м етодикой вы полне

ния измерений.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки должны  быть соблю дены  требования безоп ас

ности, установленны е ГО СТ 12 .2 .007 .0 -75 , ГО СТ 12 .2 .007 .3 -75 , «Правилами т ех 

ники безоп асн ости  при эксплуатации электроустановок потребителей», «П рави

лами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «М еж отрасле

вых правил по охране труда (правил безоп асн ости ) при эксплуатации электро

установок», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», 

утверж дённы е приказом М инистерства труда и социальной защиты Российской  

Ф едерации от 24 .07 .2013  г. №  328н , а также требования безопасности  на средства  

поверки, поверяемы е трансформаторы  и счетчики, излож енны е в их руководствах  

по эксплуатации.
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6.2 Эталонны е средства изм ерений, вспомогательны е средства поверки и 

оборудован и е должны  соответствовать требованиям ГО С Т 12 .2 .003-91 , ГО С Т  

1 2 .2 .007 .3 -75 , ГО СТ 12 .2 .007 .7-75 .

6.3 В се  оперативны е отключения и включения должны  проводиться рук о

водителем  работ в соответствии с программой проведения работ, утверж денной  в 

установленном  порядке.

7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

У словия поверки А И И С  К У Э  должны  соответствовать условиям ее эксплу

атации, нормированны м в технической докум ентации, но не вы ходить за норм и

рованны е условия применения средств поверки.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

8.1 Для проведения поверки представляю т следую щ ие копии документов:

-  руководство пользователя А И И С  КУЭ;

-  описание типа А И И С  КУЭ;

-  свидетельств о поверке измерительны х ком понентов, входящ их в ИК, и 

свидетельство о преды дущ ей поверке системы  (при периодической  и вн еочеред

ной поверке);

-  паспорта-протоколы  на ИК;

-  рабочие журналы А И И С  К У Э  с данны ми по климатическим и иным  

условиям  эксплуатации за интервал м еж ду поверками (только при периодической  

поверке);

-  акты, подтверж даю щ их правильность подклю чения счетчиков к цепям  

тока и напряжения;

-  акты, подтверж даю щ их правильность подклю чения вторичны х обм оток

ТТ;

-  акты, подтверж даю щ их правильность подклю чения первичны х и вто

ричны х обм оток  ТН.
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8.2 Перед проведением поверки на месте эксплуатации АИИС КУЭ выпол

няют следующие подготовительные работы:

-  проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению 

безопасности поверочных работ в соответствии с действующими правилами и 

ПУЭ;

-  проводят организационно-технические мероприятия по доступу повери

телей и персонала энергообъектов к местам установки измерительных трансфор

маторов, счетчиков электроэнергии, серверу АИИС КУЭ для проведения работ по 

п.п. 9 .1 ,9 .3 ,9 .4 ,9 .5 ;

-  организуют рабочее место для поверителя, для проведения работ по п.п. 

9.2, 9.6, 9.7, 9.8.

9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

9.1 Внешний осмотр

9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений 

компонентов АИИС КУЭ, наличие поверительных пломб и клейм на измеритель

ных компонентах.

9.1.2 Проверяют размещение измерительных компонентов, наличие шиль- 

диков и маркировку компонентов, правильность схем подключения трансформа

торов тока и напряжения к счетчикам электрической энергии; правильность про

кладки проводных линий по проектной документации на АИИС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически ис

пользованных измерительных компонентов типам и заводским номерам, указан

ным в формуляре АИИС КУЭ.

9.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключе

ния проводных линий.

При обнаружении несоответствий по п. 9.1 дальнейшие операции по повер

ке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри

годности.
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9.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ

9.2.1 Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия для 

всех измерительных компонентов:

- измерительных трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 

«Трансформаторы тока. Методика поверки»;

измерительных трансформаторов напряжения в соответствии с 

ГОСТ 8.216-2011 «Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;

- счетчиков электрической энергии:

-  СЭТ-4ТМ.03М.01 -  по документу «Счетчики электрической энер

гии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М. Руководство по экс

плуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.145 РЭ1;

-  У СВ-3 - по документу «Инструкция. Устройство синхронизации 

времени УСВ-3. Методика поверки. ВЛСТ.240.00.000МП».

При обнаружении несоответствий по п. 9.2.1 дальнейшие операции по по

верке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о не

пригодности.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергии

9.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбы

товых организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют наличие 

оригиналов актов, подтверждающих правильность подключения счетчиков к це

пям тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз.

9.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов 

ошибок или предупреждений, прокрутку параметров в заданной последователь

ности.

9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью 

переносного компьютера. Преобразователь подключают к любому последова

тельному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установлен

ному соединению. Опрос счетчика считается успешным, если получен отчет, со

14



держащий данные, зарегистрированные счетчиком.

9.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате 

(число, месяц, год). Проверку осуществляют визуально или с помощью перенос

ного компьютера через оптопорт.

При обнаружении несоответствий по п. 9.3 дальнейшие операции по повер

ке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри

годности.

9.4 Проверка функционирования центральных компьютеров (серверов) 

АИИС КУЭ

9.4.1 Проверяют защиту программного обеспечения на центральных ком

пьютерах (серверах) АИИС КУЭ от несанкционированного доступа. Для этого 

запускают на выполнение программу сбора данных и в поле “пароль” вводят не

правильный код. Проверку считают успешной, если при вводе неправильного па

роля программа не разрешает продолжать работу.

9.4.2 Проверяют работу аппаратных ключей. Выключают компьютер и сни

мают аппаратную защиту (отсоединяют ключ от порта компьютера). Включают 

компьютер, загружают операционную систему и запускают программу. Проверку 

считают успешной, если получено сообщение об отсутствии «ключа защиты».

9.4.3 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.

9.4.4 Проверяют глубину хранения измерительной информации в централь

ных компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.

9.4.8 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации 

измерительных трансформаторов, хранящихся в памяти сервера БД.

При обнаружении несоответствий по п. 9.4 дальнейшие операции по повер

ке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри

годности.
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9.5 Проверка функционирования вспомогательных устройств

9.5.1 Проверка функционирования модемов

Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные 

возможности специальных программ. Модемы считаются исправными в составе 

комплекса, если были установлены коммутируемые соединения и по установлен

ным соединениям успешно прошел опрос счетчиков.

Допускается автономная проверка модемов с использованием тестового 

программного обеспечения.

9.5.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса

Используя кабель RS232 подключают к адаптерам переносной компьютер с 

ПО. Проверка считается успешной, если удалось опросить все счетчики, подклю

ченные к данному адаптеру.

При обнаружении несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по повер

ке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри

годности.

9.6 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформа

торов тока

9.6.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбы

товых организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТТ со 

счетчиком. Проверяют наличие оригиналов актов, подтверждающих правиль

ность подключения вторичных обмоток ТТ.

9.6.2 Проверяют наличие данных измерений мощности нагрузки вторичных 

цепей ТТ по МИ 3196-2009 «Государственная система обеспечения единства из

мерений вторичная нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Мето

дика выполнения измерений» с оформлением паспортов-протоколов по форме 

Приложения 11.5 ОАО «АТС». Срок проведения ревизии РЖ, а также утвержде

ния паспортов-протоколов должен быть не более 1 года до момента проведения 

поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.6 дальнейшие операции по повер
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ке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри

годности.

9.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформа

торов напряжения

9.7.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбы

товых организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТН со 

счетчиком. Проверяют наличие оригиналов актов, подтверждающих правиль

ность подключения первичных и вторичных обмоток ТН.

9.7.2 Проверяют наличие данных измерений мощности нагрузки вторичных 

цепей ТН по МИ 3195-2009 «Государственная система обеспечения единства из

мерений мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей. 

Методика выполнения измерений» с оформлением паспортов-протоколов по 

форме Приложения 11.5 ОАО «АТС». Срок проведения ревизии ИК, а также 

утверждения паспортов-протоколов должен быть не более 1 года до момента про

ведения поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по повер

ке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри

годности.

9.8 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной об

моткой ТН и счетчиков

Проверяют наличие данных измерений падения напряжения и л в проводной 

линии связи для каждой фазы по утвержденному документу «Методика выполне

ния измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и 

напряжения прибором «Энерготестер ПКЭ» в условиях эксплуатации с оформле

нием паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5 ОАО «АТС». Паспорта- 

протоколы должны быть оформлены не ранее, чем за 1 год до проведения поверки 

ИК. Падение напряжения не должно превышать 0,25 % от номинального значения 

на вторичной обмотке ТН.
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При обнаружении несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции по повер

ке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри

годности.

9.9 Проверка погрешности часов компонентов системы

9.9.1 Проверка СОЕВ

Включают радиочасы «МИР РЧ-01», принимающие сигналы спутниковой 

навигационной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют показания ра

диочасов с показаниями часов сервера, получающего сигналы точного времени от 

устройства синхронизации времени УСВ-3. Расхождение показаний радиочасов с 

сервером не должно превышать ± 1 с. Для снятия синхронизированных измерений 

рекомендуется использовать одновременное фотографирование экранов поверяе

мого и поверительного оборудования.

9.9.2 Распечатывают журнал событий счетчика, выделив события, соответ

ствующие сличению часов счетчика и сервера. Расхождение времени часов: счет

чик -  сервер БД в момент, предшествующий коррекции, не должно превышать 

предела допускаемого расхождения ± 2 с.

При обнаружении несоответствий по п. 9.9 дальнейшие операции по повер

ке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри

годности.

9.10 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена

Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена преду

сматривает экспериментальное подтверждение идентичности числовой измери

тельной информации в счетчиках электрической энергии (исходная информация), 

и памяти центрального компьютера (сервера БД).

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, 

должны быть включены.

9.10.1 На центральном компьютере (сервере БД) системы распечатывают 

значения активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с
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30-ти минутным интервалом и профиль нагрузки за полные предшествующие дню 

проверки сутки по всем ИК. Проверяют наличие данных, соответствующих каж

дому 30-ти минутному интервалу времени. Пропуск данных не допускается за ис

ключением случаев, когда этот пропуск был обусловлен отключением ИК или 

устраненным отказом какого-либо компонента системы.

9.10.2 Распечатывают журнал событий счетчика и сервера и отмечают мо

менты нарушения связи между измерительными компонентами системы. Прове

ряют сохранность измерительной информации в памяти центральных компьюте

рах (серверах) системы на тех интервалах времени, в течение которого была 

нарушена связь.

9.10.3 Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт про

филь нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки, хранящийся в 

памяти счетчика. Различие значений активной (реактивной) мощности, хранящей

ся в памяти счетчика (с учетом коэффициентов трансформации измерительных 

трансформаторов) и базе данных центрального компьютера (сервера БД) полу

ченные по п. 9.10.2 не должно превышать двух единиц младшего разряда учтен

ного значения.

9.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 9.10.3 в реальном режиме 

времени сличить показания счетчика по активной и реактивной электрической 

энергии строго в конце получаса (часа) с данными, зарегистрированными в цен

тральном компьютере (сервере БД) системы для того же момента времени. Для 

этого визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт считы

вают показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и 

сравнивают эти данные (с учетом коэффициентов трансформации измерительных 

трансформаторов), с показаниями зарегистрированными в центральном компью

тере (сервере БД) системы. Расхождение не должно превышать две единицы 

младшего разряда.

При обнаружении несоответствий по п. 9.10 дальнейшие операции по по

верке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о не

пригодности.
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9.11 Проверка метрологических характеристик АИИС КУЭ

9.11.1 Границы интервала основной погрешности ИК электроэнергии рас

считывают для вероятности Р=0,95 для нормальных условий.

В качестве нормальных условий используют данные, предусмотренные тех

нической документацией на АИИС КУЭ.

9.11.2 Границы интервала основной относительной погрешности ИК актив

ной электроэнергии вычисляют по формуле (1):

3ИК0А - границы интервала основной относительной погрешности ИК актив

ной электроэнергии в % для вероятности 0,95;

дп  - предел допускаемой относительной погрешности по амплитуде транс

форматора тока (ТТ) в %;

5т  - предел допускаемой относительной погрешности по амплитуде транс

форматора напряжения (ТН) в %;

5в - границы интервала относительной погрешности измерения активной

электроэнергии обусловленной угловыми погрешностями измерительных транс

форматоров в %;

8Л - предел допускаемой относительной погрешности, обусловленной поте

рями напряжения в линии связи между ТН и счетчиком в %;

8ос - предел допускаемой основной относительной погрешности счетчика

электроэнергии в %.

Границы интервала суммарной абсолютной угловой погрешности в  в мину

тах и границы интервала относительной погрешности 5в в % определяются по

формулам:

5 и к о а  -  ± 1 Д д /^  + < $ т  +  5 2вд + 5 ]  + 5]с ( 1)
где

в = > , ! + ^

5вд = 0,029 •в -tgq.i

(2)

(3)

2 0



где

в, и ви - пределы допускаемых угловых погрешностей ТТ и ТН в минутах, 

соответственно;

 ̂ - угол сдвига между векторами первичных тока и напряжения в градусах.

9.11.3 Границы интервала погрешности ИК в рабочих условиях эксплуата

ции рассчитывают для вероятности 0,95. В качестве рабочих условий используют 

данные, предусмотренные технической документацией на АИИС КУЭ.

9.11.4 Границы интервала относительной погрешности РЖ активной элек

троэнергии в рабочих условиях вычисляют по формуле (4):

где

8МКра - границы интервала относительной погрешности РОС активной элек

троэнергии в % для вероятности 0,95;

S-н-, 8ТН , 8вл, 8п , 80С - те же величины, что и в формуле (1);

8доп - предел относительной допускаемой дополнительной погрешности

счетчика электроэнергии в рабочих условиях от i -  ой влияющей величины; 

m -  общее число влияющих величин.

9.11.5 Границы интервала основной относительной погрешности РЖ реак

тивной электроэнергии вычисляют по формуле (5):

8ИК0Р - границы интервала основной относительной погрешности РЖ реак

тивной электроэнергии в % для вероятности 0,95;

8вр - границы интервала относительной погрешности измерения реактивной

электроэнергии обусловленной угловыми погрешностями измерительных транс

форматоров в %.

Границы интервала относительной погрешности 8вр в % определяются по 

формулам:

(5)

где
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8 вл = 0 ,0 2 9 - 0  -ctgtj) (6 )

Остальные величины в формулах (5) и (6) те же, что в формулах (1) и (3).

9.11.6 Границы интервала относительной погрешности ИК реактивной элек

троэнергии в рабочих условиях вычисляют по формуле (7):

дикРр = ± U + $тн + двР + 3] + 82„с + X  Sd0„t (7)

Где все величины те же, что в формулах (1), (3), (4) и (6).

Примечание - Формулы (1), (4), (5) и (7) даны для случая, когда откло
нение внешних влияющих величин от нормальных значений вызывает дополни
тельные погрешности только у счетчика электроэнергии, а составляющими по
грешности измерения электроэнергии обусловленными погрешностью задания 
интервала времени интегрирования электрической мощности, погрешностью 
передачи информации по ГОСТ 4.199-85, погрешностью обработки данных мож
но пренебречь.

При обнаружении не соответствий по п. 9.11 АИИС КУЭ бракуется и вы

писывается извещение о непригодности.

10 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

10.1 Проводится проверка соответствия заявленных идентификационных 

данных программного обеспечения указанных в описании типа:

- наименование программного обеспечения;

- идентификационное наименование программного обеспечения;

- номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения;

- цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма 

исполняемого кода);

- алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспе

чения.

10.2 Идентификация ПО СИ реализуется следующими методами:
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- с помощью ПО СИ или аппаратно-программных средств, разработанных 

организацией -  разработчиком СИ (ПО СИ);

- с использованием специальных протестированных (аттестованных, серти

фицированных) аппаратно-программных средств и/или протестированного (атте

стованного, сертифицированного) ПО.

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

11.1 На основании положительных результатов по пунктам раздела 9 выпи

сывают свидетельство о поверке АИИС КУЭ в соответствии с Приказом Мин

промторга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения 

поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свиде

тельства о поверке». В приложении к свидетельству указывают перечень ИК.

11.2 При отрицательных результатах поверки хотя бы по одному из пунктов 

методики поверки АИИС КУЭ признается негодной к дальнейшей эксплуатации и 

на нее выдают извещение о непригодности в соответствии с Приказом Минпром

торга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения повер

ки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о 

поверке» с указанием причин.

Начальник сектора ФГУП «ВНИИМС»
«

М.В Гришин 
(РЗ» Р Ъ  2016 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица АЛ - Перечень измерительных каналов системы

П
ор

яд
ко

вы
й

но
ме

р Наименование 
объекта и номер 

ИК

Измерительные компоненты

Вид электро
энергииТТ ТН Счётчик УСПД

1 2 3 4 5 6 7

1

ПС 110/35/10 кВ 
«Черданцы», РУ- 

10 кВ, 
яч. № 10

ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2 
Кл. т. 0,5S 

300/5 
Зав. № 24526;

Зав. № 24407

НАМИ-10-95 УХЛ2 
Кл. т. 0,5 
10000/100 

Зав. № 4603

СЭТ-4ТМ.03М.01 
Кл. т. 0,5S/1,0 

Зав. №0810151215
-

активная

реактивная

2

ПС 110/35/10 кВ 
«Черданцы», РУ- 

10 кВ, 
яч. № 19

ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2 
Кл. т. 0,5S 

300/5 
Зав. № 20889;

Зав. № 20883

НАМИ-10-95 УХЛ2 
Кл. т. 0,5 
10000/100 

Зав. № 2309

СЭТ-4ТМ.03М.01 
Кл. т. 0,5S/1,0 

Зав. №0810150926
-

активная

реактивная
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 - Лист регистрации изменений ИК системы

Наименование
объекта

Заменяемый
компонент

Заменяющий компонент

Тип Зав. номер Метрологические
характеристики
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