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Настоящая методика распространяется на измерительные модули, входящие в 

состав комплекса программно-технического «Элемент» (далее по тексту -  ком

плекс), с входными и выходными электрическими сигналами, для которых норми

рованы пределы допускаемых погрешностей без нормирования в отдельности ха

рактеристик систематической и случайной составляющих погрешности.

Настоящая методика устанавливает требования к объему, условиям поверки, 

методам и средствам экспериментального исследования метрологических характе

ристик и порядку оформления результатов поверки.

Комплекс программно-технический «Элемент» подлежит как первичной, так и 

периодической поверке, которая может проводиться как на месте эксплуатации, так 

и в лабораторных условиях.

Первичную поверку комплекса выполняют перед вводом в эксплуатацию, а 

также после ремонта.

Периодическую поверку комплекса программно-технического «Элемент» вы

полняют в процессе эксплуатации через установленный интервал между поверками.

Комплекс программно-технический «Элемент» обеспечивает прослеживае- 

мость к ГЭТ 4-91 «Государственный первичный эталон единицы силы постоянного 

электрического тока», ГЭТ 13-01 «Государственный первичный эталон единицы 

электрического напряжения», ГЭТ 14-2014 «Государственный первичный эталон 

единицы электрического сопротивления», ГЭТ 35-2021 «Государственный пер

вичный эталон единицы температуры-кельвина в диапазоне от 0,3 К до 273,16 К», 

ГЭТ 34-2021 «Государственный первичный эталон единицы температуры в диапа

зоне от 0 до 3200 °С», ГЭТ 1-2018 «Государственный первичный эталон единиц 

времени, частоты и национальной шкалы времени».

Допускается проведения поверки отдельных измерительных каналов из состава 

комплекса по заявлению эксплуатирующей организации с указанием объема прово

димой поверки.



1 Перечень операций поверки СИ

Операции поверки, которые должны проводиться при поверке измерительных 

каналов комплекса с указанием разделов настоящей методики, где изложен порядок 

их выполнения, приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции
Обязательность проведения при Номер пункта 

настоящей мето
дики

первичной по
верке

периодической
поверке

1. Внешний осмотр + + п. 6
2. Определение электриче
ской прочности и сопротив
ления изоляции

+ -

п. 7.2 
п.7.2.1 
п. 7.2.2

3. Опробование + + п. 7.3
4. Определение допускаемой 
приведенной погрешности 
измерений сигналов напря
жения постоянного тока и 
силы постоянного тока

+ +
п. 8.1 
п. 8.1.1 
п. 8.1.2

5. Определение допускаемой 
приведенной погрешности 
измерений сигналов элек
трического сопротивления

+ + п. 8.2

6. Определение допускаемой 
абсолютной погрешности 
измерений температуры с 
помощью внешних термопар

+ + п. 8.3

7. Определение допускаемой 
абсолютной погрешности 
измерений температуры с 
помощью внешних термо
преобразователей сопротив
ления

+ + п. 8.4

8. Определение допускаемой 
абсолютной погрешности 
измерений количества им
пульсов

+ + п. 8.5

9. Определение допускаемой 
приведенной (относитель
ной) погрешности измере
ний частоты

+ + п. 8.6

10. Определение допускае
мой приведенной погрешно
сти воспроизведения сигна-

+ +
п. 8.7 

п. 8.7.1 
п. 8.7.2
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лов напряжения постоянного 
тока и силы постоянного то
ка
11. Проверка программного 
обеспечения средства изме
рений

+ + п. 8.8

12. Оформление результатов 
поверки

+ + п. 9

Примечание:

•  П о с л е  р е м о н т а  и л и  з а м е н ы  л ю б о г о  и з  и з м е р и т е л ь н ы х  к о м п о н е н т о в  к о м 

п л е к с а  п р о г р а м м н о - т е х н ч е с к о г о  « Э л е м е н т »  п о в е р к у  и з м е р и т е л ь н о г о  к а 

н а л а  в ы п о л н я ю т  п о  п у н к т а м  п е р в и ч н о й  п о в е р к и .

2 Требования к условиям проведения поверки

Поверка измерительных каналов комплекса должна проводиться в нормальных 

условиях:

• температура окружающего воздуха (15 - 25) °С;

• относительная влажность окружающего воздуха (20 -  90) %;

• атмосферное давление (84,0 -  106,7) кПа;

• практическое отсутствие внешнего магнитного поля;

• напряжение питания от сети переменного тока (220,0±4,4) В, частотой 

(50,0±0,5) Гц, при коэффициенте гармоник не более 5 %.

Примечание: П р и  н е в о з м о ж н о с т и  о б е с п е ч е н и я  н о р м а л ь н ы х  у с л о в и й  п о в е р к у  

п р о в о д я т  в  ф а к т и ч е с к и х  у с л о в и я х  э к с п л у а т а ц и и .  У с л о в и я  п о в е р к и  к о м п л е к с а  п р о 

г р а м м н о - т е х н и ч е с к о г о  « Э л е м е н т »  н а  м е с т е  э к с п л у а т а ц и и  н е  д о л ж н ы  в ы х о д и т ь  з а  

п р е д е л ы  р а б о ч и х  у с л о в и й ,  у к а з а н н ы х  в  т е х н и ч е с к о й  д о к у м е н т а ц и и  н а  к о м п л е к с  и  

э т а л о н ы .
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3 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

Поверку комплекса программно-технического «Элемент» осуществляют ак
кредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ак
кредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств 
измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели, изучившие 
настоящую методику поверки и руководство по эксплуатации на систему, имеющие 
стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года.

4 Метрологические и технические требования к средствам поверки

При проведении поверки применяют эталоны, основные средства измерений и 
вспомогательные устройства, приведенные в таблице 2.
Таблица 2 - Средства измерений и вспомогательные устройства, применяемые при 
поверке

№
п/п

Наименование и тип (условное обозначение) основного или 
вспомогательного средства поверки; обозначение норматив
ного документа, регламентирующего технические требова

ния, и (или) метрологические и основные технические харак-

Номер 
пункта до

кумента 
по поверке

1
Установка для проверки параметров электрической безопас
ности GPI-735A, регистрационный номер в Федеральном ин
формационном фонде № 46633-11

п. 7.2

2
Калибратор процессов многофункциональный Fluke 726, ре
гистрационный номер в Федеральном информационном фон
де №52221-12

п.п. 8.1, 
8.3, 8.7

3
Магазин электрического сопротивления Р4834, регистраци
онный номер в Федеральном информационном фонде 
№ 11326-90

п.п. 8.2, 
8.4

4
Генератор сигналов специальной формы GFG-3015, реги
страционный номер в Федеральном информационном фонде 
№ 27586-04

п.п. 8.5, 
8.6

5
Частотомер электронно-счетный АКИП-5102, регистрацион
ный номер в Федеральном информационном фонде 
№ 57319-14

п.п. 8.5, 
8.6

Примечание - Допускается применение других средств поверки с метрологиче
скими характеристиками, обеспечивающими требуемые точности измерений.

Примечание:
• В с е  п р и м е н я е м ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  д о л ж н ы  и м е т ь  д е й с т в у ю щ и е  с в и 

д е т е л ь с т в а  о  п о в е р к е .
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5 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, 
предусмотренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок потре
бителей», «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» 
(утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
24.07.2013г. №328н), ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 122.007.3-75, ГОСТ 22261-94 и ука
заниями по безопасности, оговоренными в технических описаниях, руководствах по 
эксплуатации на измерительные компоненты системы в соответствующей докумен
тации на эталоны и другие средства поверки.

6 Внешний осмотр средства измерений

При внешнем осмотре комплекса проверяют:

• наличие паспорта и свидетельства о предыдущей поверке;

• соответствие комплектности комплекса паспортным данным;

• маркировку;

• наличие необходимых надписей на лицевых панелях измерительных модулей, 

входящих в состав комплекса.

• состояние коммуникационных и энергетических линий связи (шин, кабелей)

Не допускают к дальнейшей проверке компоненты комплекса, у которых обна

ружено:

• неудовлетворительное крепление разъемов;

• обугливание изоляции;

• грубые механические повреждения наружных частей, органов регулирования 

и управления и прочие повреждения.

7 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

7.1 Перед началом поверки поверитель должен изучить руководства по эксплу

атации комплекса, эталонов и других технических средств, используемых при по

верке, настоящую методику и правила техники безопасности.

7.2 Определение электрической прочности и сопротивления изоляции.

7.2.1 Определение электрической прочности.
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Электрическое сопротивление между болтом (клеммой) заземления и корпусом 

проверяется у каждого шкафа, входящего в комплект проверяемого комплекса. 

Определение электрического сопротивления между болтом (клеммой) заземления и 

корпусом выполняется с помощью установки для проверки параметров электриче

ской безопасности.

Результаты проверки считаются положительными, если значение электрическо

го сопротивления между болтом (клеммой) заземления и корпусом каждого шкафа, 

входящего в комплект поверяемого комплекса, не более 0,1 Ом.

7.2.2 Определение сопротивления изоляции.

Электрическое сопротивление изоляции между цепями питания и корпусом 

проверяется у каждого шкафа, входящего в комплект проверяемого комплекса. 

Электрическое сопротивление изоляции измеряется установкой для проверки пара

метров электрической безопасности с номинальным напряжением 500 В между 

каждой из клемм (контактов) разъема сетевого питания и корпусом шкафа. Отсчет 

показаний производить по истечении 1 минуты после начала измерения.

Результаты считаются положительными, если измеренное значение электриче

ского сопротивления между каждой из клемм (контактов) разъема сетевого питания 

и корпусом каждого шкафа, входящего в комплект комплекса, составляет не менее 

20 МОм.

7.3 Опробование.

Комплекс программно-технический «Эталон» и эталонные средства измерения 

после включения в сеть прогревают в течение времени, указанного в эксплуатаци

онной документации.

Опробование комплекса проводится в соответствии с руководством по эксплуа

тации - путем выполнения тестов, предусмотренных его программным обеспечени-

Результаты поверки считаются положительными, если выполнение тестов про

шло безошибочно.

Примечание: Д о п у с к а е т с я  с о в м е щ а т ь  о п р о б о в а н и е  с  п р о ц е д у р о й  п р о в е р к и  п о 

г р е ш н о с т и  и з м е р и т е л ь н ы х  к а н а л о в  к о м п л е к с а  п р о г р а м м н о - т е х н и ч е с к о г о  « Э л е 

м е н т » .



8 Определение метрологических характеристик и подтверждение соответ

ствия средства измерений метрологическим требованиям

8.1 Определение допускаемой основной приведенной погрешности измерений 

сигналов напряжения постоянного тока и силы постоянного тока.

Определение погрешности выполняют в 7 точках Xi (0 %, 20 %, 40 %, 50% 

60 %, 80 %, 100 %) диапазона измерений.

8.1.1 Определение пределов допускаемой приведенной погрешности измерений сиг

налов напряжения постоянного тока.

Для проверки необходимо:

• Подключить к входу комплекса выход калибратора напряжения.

1 -AI
2 * М

Калибратор напряжения

• Подать на измерительные входы контрольный сигнал с калибратора 

напряжений.

• Запустить программу и считать входные значения.

• Сравнить измеренные значения с контрольными.

• Рассчитать приведенную погрешность измерений по формуле:

A  U  = [ (U u3M  i  -  11эт  i ) /1 /м а к с  ] •  1 0 0  %, 

где П э т  i -  значение i -го контрольного сигнала с калибратора напряжений,

U и з м  i -  значение измеренное i -ым каналом комплекса,

11м акс -  значение напряжения, соответствующее верхней границе диапа

зона измерения напряжения.

• Повторить перечисленные действия для остальных контрольных точек. 

Результаты считаются положительными, если значения приведенной погреш

ности не превышают следующих значений:
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Тип канала

Пределы допускаемой 
основной 

приведенной 
погрешности ИК, %

Пределы допускаемой до
полнительной 

приведенной погрешности 
ИК,% /10°С

ИК высокой точности ±0,025 ±0,02
ИК средней точности ±0,1 ±0,02
ИК низкой точности ±0,1 ±0,05

8.1.2 Определение допускаемой основной приведенной погрешности измерений 

сигналов силы постоянного тока.

Для проверки необходимо:

• Подключить к входу комплекса выход калибратора постоянного тока.

1 -AI
2 +AI

Калибратор тока

• Подать на измерительные входы контрольный сигнал с калибратора по

стоянного тока.

• Запустить программу и считать входные значения.

• Сравнить измеренные значения с контрольными.

• Рассчитать приведенную погрешность измерений по формуле:

A I  =  [ \(1 Ш М , -  1 эт i ) / I M m c ] •  1 0 0 % ,  

где 1эт i -  значение i -го контрольного сигнала с калибратора постоянного то-

1изм i -  значение, измеренное i -ым каналом комплекса,

1макс -  значение силы постоянного тока, соответствующее верхней грани

це диапазона измерения силы постоянного тока.

• Повторить перечисленные действия для остальных контрольных точек. 

Результаты считаются положительными, если значения приведенной погреш

ности не превышают следующих значений:
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Тип канала

Пределы допускаемой 
основной 

приведенной 
погрешности ИК, %

Пределы допускаемой до
полнительной 

приведенной погрешности 
ИК,% /10°С

ИК высокой точности ±0,025 ±0,02
РЖ средней точности ±0,1 ±0,02
ИК низкой точности ±0,1 ±0,05

8.2 Определение допускаемой приведенной погрешности измерений сигналов 

электрического сопротивления.

Определение погрешности выполняют в 7 точках X i ( 0 %, 20 %, 40 %, 50% 

60 %, 80 %, 100 %  ) диапазона измерений.

Для проверки необходимо:

• Подключить к входу комплекса выход магазина электрического сопро

тивления Р4834.

1 +AI

О О О . ?
?

Питание - 
-AI

о 4 Питание +
Магазин сопротивлений

• Подать на измерительные входы контрольный сигнал с магазина сопро

тивлений Р4834.

• Запустить программу и считать входные значения.

• Сравнить измеренные значения с контрольными.

• Рассчитать приведенную погрешность измерений по формуле:

A R  =  [ ( R U3M i  -  R 3m i ) / R MaKC ] •  1 0 0 % ,  

где Яэт i -  значение i -го контрольного сигнала с магазина электрического со

противления Р4834,

Яизм i -  значение, измеренное i -ым каналом комплекса,

Н и а к с  -  значение электрического сопротивления, соответствующее верх

ней границе диапазона измерения.

• Повторить перечисленные действия для остальных контрольных точек.
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Для измерительных каналов высокой точности результаты считаются положи

тельными, если

- значения основной приведенной погрешности не превышают ±0,2 %,

значения дополнительной приведенной погрешности не превыша

ют ±0,1 %/10°С

Для измерительных каналов низкой точности результаты считаются положи

тельными, если значения приведенной погрешности не превышают ±0,7 %.

8.3 Определение допускаемой абсолютной погрешности измерений температу

ры с помощью внешних термопар

Определение погрешности выполняют в 7 точках X i ( 0 % ,  20% , 40 %, 50% 

60 %, 80 %, 100 %  ) диапазона измерений.

Для проверки необходимо:

• Подключить к входу комплекса выход калибратора напряжений.

1 -AI
?

Калибратор напряжения

• Установить на нем значение напряжения, соответствующее значению 

температуры по ГОСТ Р 8.585-2001.

• Подать на измерительные входы контрольный сигнал с калибратора 

напряжений.

• Запустить программу и считать входные значения.

• Сравнить измеренные значения с контрольными.

• Рассчитать абсолютную погрешность измерений по формуле:

Л Т ГП  =  Т изл1 -  Т эт, ° С

где

Тих и _ i-е значение температуры, соответствующее измеренному значению 

напряжения проверяемым измерительным каналом комплекса;
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Тж -  i-e значение температуры, соответствующее напряжению, задаваемым ка

либратором напряжения;

• Повторить перечисленные действия для остальных контрольных точек.

Результаты считаются положительными, если значения абсолютной погрешно

сти не превышают следующих значений:

±3,0 °С для каналов измерения температуры с помощью внешних термопар ти

пов R, S, А-1, А-2, А-3;

±2,5 °С для каналов измерения температуры с помощью внешних термопар ти

пов В, J, К, N;

±2,0 °С для каналов измерения температуры с помощью внешних термопар ти

пов Е и L;

±1,5 °С для каналов измерения температуры с помощью внешних термопар ти

пов Т и М.

8.4 Определение допускаемой абсолютной погрешности измерений температу

ры с помощью внешних термопреобразователей сопротивления.

Определение погрешности выполняют в 7 точках Л7 ( 0 %, 20 %, 40 %, 50% 

60 %, 80 %, 100 % ) диапазона измерений.

Для проверки необходимо:

• Подключить к входу комплекса выход магазина сопротивлений Р4834.

1 +AI

О О О . 2
3

Питание - 
-AIо

4 Питание +
Магазин сопротивлений

• Установить на нем значение сопротивления, соответствующее значению 

температуры по ГОСТ 6651-2009.

• Подать на измерительные входы контрольный сигнал с магазина сопро

тивлений Р4834.

• Запустить программу и считать входные значения.



• Сравнить измеренные значения с контрольными.

• Рассчитать абсолютную погрешность измерений по формуле:

А Т  тс — Тизл, -  Тэт, °С

Ти1м -  i-е значение температуры, соответствующее измеренному значению 

напряжения проверяемым измерительным каналом комплекса;

Тэт -  i-e значение температуры, соответствующее электрическому сопротивле

нию, задаваемому магазином сопротивлений;

• Повторить перечисленные действия для остальных контрольных точек.

Результаты считаются положительными, если значения абсолютной погрешно

сти не превышают следующих значений:

±0,5 °С для каналов измерения температуры при четырехпроводной схеме под

ключения внешних термопреобразователей сопротивления;

±0,7 °С для каналов измерения температуры при трехпроводной схеме подклю

чения внешних термопреобразователей сопротивления.

8.5 Определение допускаемой абсолютной погрешности измерений количества 

импульсов.

Определение проводится в следующем порядке:

• подключить генератор импульсов к входу частотомера и поверяемого из

мерительного канала;

2 кОм

О о О

Генератор импульсов

о о о о 
о—

□□□□□□□ о-
о о о-

Оптопара
12 кОм

г - Е З - н ,

X
2 кОм

Синхросигнал =24 В

Имп+
Имп-

Разр. счета

Частотомер
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• согласно руководству по эксплуатации генератора задать частоту им

пульсного сигнала 10 кГц.

• измерение по каждому значению частоты проводить в течение промежут

ка времени не менее 45 секунд.

После задания каждого значения частоты, проконтролировать результат 

измерения следующим образом:

• запустить программу и считать входные значения;

• сравнить измеренные значения с контрольными.

• рассчитать абсолютную погрешность измерений по формуле,

A C  и з Л 1 Cj у С т

где Спим -  i-e значение количества импульсов, измеренное проверяемым

измерительным каналом и отображаемое на АРМ оператора;

С, lvm -  i-e значение количества импульсов, измеренное частотомером.

Результаты считаются положительными, если значения абсолютной погрешно

сти не превышают ±1 импульс.

8.6 Определение допускаемой приведенной (относительной) погрешности из

мерений частоты.

При определении допускаемой приведенной (относительной) погрешности из

мерения частоты установка входных номинальных значений частоты поверяемого 

канала осуществляется генератором сигналов по показаниям частотомера.

Определение пределов погрешности выполняют в 7 точках Xi ( 0 %, 20 %, 

40 %, 50% 60 %, 80 %, 100 % ) диапазона измерений.

Для проверки необходимо:

• Подключить к входу комплекса выход генератора частоты.
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О о о
-1 +f
-2 -f

ГенЕрапор и и гф п ь аэе

Делитель

о о о о 
-------------------- о---------

□□□□□□□ о--------
ООО-

Ь̂шяшф

• Подать на измерительные входы контрольный сигнал с генератора часто

ты.

• Запустить программу и считать входные значения.

• Сравнить измеренные значения с контрольными.

• Рассчитать приведенную погрешность измерений по формуле:

А /  =  [(/изм  I /эт  О^/макс ] *  W O  %  ,

где /э т  i -  значение i -го контрольного сигнала, заданного с генератора сигна

лов,

/и зм  i -  значение измеренное i -ым каналом комплекса;

/м а к с  -  значение частоты, соответствующее верхней границе диапазона 

измерения.

• Относительная погрешность измерений рассчитывается по формуле:

4 / =  [ ( f u m i - f 3m i)/fu 3 M i] ' 1 0 0 % ,

где /э т  i -  значение i -го контрольного сигнала, заданного с генератора сиг

налов,

/и з м  i -  значение измеренное i -ым каналом комплекса.

• Повторить перечисленные действия для остальных контрольных точек. 

Для измерительных каналов высокой точности результаты считаются положи

тельными, если

- значения основной приведенной погрешности не превышают ±0,003 %;

значения дополнительной приведенной погрешности не превыша

ют ±0,001 %/10°С.

Для измерительных каналов низкой точности результаты считаются положи

тельными, если значение относительной погрешности не превышает ±0,01 %.



8.7 Определение допускаемой приведенной погрешности воспроизведения сиг

налов напряжения постоянного тока и силы постоянного тока

Определение пределов погрешности выполняют в 7 точках Xi ( 0 %, 20 %, 40 

%, 50% 60 %, 80 %, 100 % ) диапазона измерений.

8.7.1 Определение допускаемой приведенной погрешности воспроизведения сигна

лов напряжения.

Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготови

тельные работы:

• Подключить к аналоговому выходу комплекса вход калибратора процес

сов Fluke 726, работающего в режиме цифрового вольтметра.

О

1 + АО (U)
2 - АО (U)

Калибратор процессов 
FLUKE 726 

(в режиме цифрового вольтметра)

• Подать на аналоговые выходы комплекса значения устанавливаемых 

напряжений.

• Выполнить измерение напряжений на выходе с помощью калибратора, 

работающего в режиме цифрового вольтметра.

• Рассчитать приведенную погрешность воспроизведения по формуле:

л  и вых = [ (и изм эт { -  и вых о / и макс ] •  1 0 0 % ,

где Цвых i -  значение i -го воспроизводимого сигнала напряжения с калиб

ратора напряжений,

иизм  эт i -  значение измеренное цифровым вольтметром для i -го ка

нала комплекса,

Цмакс -  значение напряжения, соответствующее верхней границе диа

пазона воспроизводимого напряжения.

• Повторить перечисленные действия для остальных контрольных точек, а 

также для напряжений противоположной полярности, если это требуется.



Для измерительных каналов высокой точности результаты считаются положи

тельными, если

- значения основной приведенной погрешности не превышают ±0,1 %;

- значения дополнительной приведенной погрешности не превышают 

±0,025 %/10°С.

Для измерительных каналов высокой точности результаты считаются положи

тельными, если значения приведенной погрешности не превышают ±0,2 %.

8.7.2 Определение допускаемой приведенной погрешности воспроизведения сигна

лов силы постоянного тока.

• Подключить к аналоговому выходу комплекса вход калибратора процес

сов Fluke 726, работающего в режиме цифрового миллиамперметра.

Ю

1 + АО 1 (тА )
2 - AOI (mA)

Калибратор процессов 
FLUKE 726 

(в режиме милиамперметра)

• Подать на аналоговые выходы комплекса значения устанавливаемых сиг

налов силы постоянного тока.

• Выполнить измерение сигналов силы постоянного тока на выходе с по

мощью калибратора процессов Fluke 726, работающего в режиме цифро

вого милиамперметра.

• Рассчитать приведенную погрешность воспроизведения по формуле:

А1вых = [(1изм эт i -  1вых i )/1макс ] •  100 % , 

где 1вых i -  значение i -го воспроизводимого сигнала силы постоянного то-

1 и зм  э т  i -  значение измеренное цифровым миллиамперметром для i -го 

канала комплекса,

1 м а к с  -  значение силы тока, соответствующее верхней границе диапазо

на воспроизводимой силы тока.

• Повторить перечисленные действия для остальных контрольных точек.



Для измерительных каналов высокой точности результаты считаются положи

тельными, если

- значения основной приведенной погрешности не превышают ±0,1 %;

- значения дополнительной приведенной погрешности не превышают 

±0,025 %/10 °С.

Для измерительных каналов высокой точности результаты считаются положи

тельными, если значения приведенной погрешности не превышают ±0,2 %.

8.8 Проверка программного обеспечения средства измерений

8.8.1 Проверка наименования, идентификационного наименования и номера 

версии (идентификационного номера) производится для метрологически значимой 

части программного обеспечения (ПО) комплекса программно-технического «Эта

лон», приведенном в таблице 3.

Таблица 3 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки) Значение
Идентификационное наименование ПО Элемент
Номер версии (идентификационный 
номер) ПО не ниже 1.0

Цифровой идентификатор ПО -

Алгоритм вычисления цифрового иден
тификатора программного обеспечения

-

8.8.2 В соответствии с указаниями инструкции оператора считывают с АРМ 

комплекса идентификационные наименования и номера версий программ и сличают 

считанные наименования программ с наименованиями программ, приведенных в 

таблице 3, а также считанные идентификационные наименования и номера версий 

программ с приведенными в таблице 3.

Результат проверки считается положительным, если наименования, идентифи

кационные наименования и номер версии программ соответствуют указанным в 

таблице 3.
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9. Оформление результатов поверки.

7.1 Результаты поверки оформляются в соответствии с Приказом Минпром

торга № 2510 от 31.07.2020 г.

7.2 Сведения о результатах поверки передаются в Федеральный информаци

онный фонд по обеспечению единства измерений.

7.3 При положительных результатах поверки, по заявлению владельца сред

ства измерений или лица, предъявившего его на поверку, на средство измерений 

выдается свидетельство о поверке, и (или) в формуляр (паспорт) средства измерений 

вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком 

поверки, с указанием даты поверки.

7.4 При отрицательных результатах поверки, средство измерений признают не 

пригодным к применению, и, по заявлению владельца средства измерений или лица, 

предъявившего его на поверку, выписывается извещение о непригодности с указа

нием причин.
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