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Настоящая методика поверки распространяется на весы автомобильные ВЧМ (далее -  весы) 
и устанавливает методику их поверки и периодичность поверки.

Методика поверки разработана в соответствии с требованиями приказа Минпромторга Рос
сии от 28.08.2020 г. №2907 «Об утверждении порядка установления и изменения интервала между 
поверками средств измерений, порядка установления, отмены методик поверки и внесения изме
нений в них, требований к методикам поверки средств измерений».

Интервал между поверками -  1 год.
В результате поверки должны быть подтверждены следующие метрологические характери

стики, приведенные в таблице 1 .

1 Общие положения

Таблица 1 -  Метрологические характеристики весов

Мах, т Min, т

Действительная 
цена деления (d), 
поверочный ин

тервал (е), кг

Число пове
рочных ин
тервалов (п)

Интервалы взвешивания

Пределы 
допускаемой 

погрешно
сти, кг

От 200 кг до 5 т включ. ± 1 0

30 0 , 2 1 0 3000 Св. 5 до 20 т включ. ± 2 0

Св. 20 до 30 т включ. ±30

При поверке весов по данной методике поверки обеспечивается прослеживаемость к госу
дарственному первичному эталону ГЭТ 3-2008 в соответствии с государственной поверочной схе
мой, утвержденной приказом Росстандарта от 29.12.2018 г. № 2818 «Об утверждении Государ
ственной поверочной схемы для средств измерений массы».

Реализуемость настоящей МИ обеспечена методом прямых измерений.

2  Перечень операций поверки
При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1. 

Таблица 1 -  Операции пов е р к и ___________ ____ ____________ _______
|

Наименование операции
1

Обязательное' 
операций п

первичной
поверке

гь выполнения 
оверки при

периодической
поверке

Номер разделам (пунк
та) методики поверки, 
в соответствии с кото
рым выполняется опе

рация поверки_ ..
Внешний осмотр Да Да 6 . 1

Подготовка к поверке и опробование весов Да 1 Да . .. 6.2 J
Проверка программного обеспечения весов . Да ] . Л* 6.3 j

1 Определение метрологических характери
стик и подтверждение соответствия весов 
метрологическим требованиям

1

Да Да 6.4

1
Проверка повторяемости (размаха) показа-1 п 

1 ний 1 3
Да

1

6.4.2

Определение погрешности Да Да 6.4.3
Определение погрешности при установке на 

| нуль Да Да 6.4.3.1

Определение погрешности при центрально- 
I симметричном нагружении Да Да 6.4.3.2

Определение погрешности при нецентраль
ном нагружении Да Да

1

6.4.3.3 |

Подтверждение соответствия весов метроло- 
1 гическим требованиям Да

1
Да 6.4.4 1

1 Оформление результатов поверки Да L Да 6.5
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3 Требования к условиям проведения поверки
3.1 Условия проведения поверки:

- температура окружающей среды для ГПУ с датчиками, °С:
а) S-Type модификации STC
б) серии С модификации С2 и С2А
в) семейства Coloumn серии НМ14С

- температура окружающей среды для индикаторов,
а) М0601
б) ТВ-003/05Д
- относительная влажность воздуха, не более, %

- 1 0 до +40
- 2 0 до +40
-30 до +40

-35 до +40
-30 до +40

80

4 Метрологические и технические требования к средствам поверки
4.1 Метрологические и технические требования к средствам поверки приведены в таблице 2

Таблица 2 - Метрологические и технические требования к средствам поверки

Операции поверки, 
требующие приме
нение средств по

верки

Метрологические и технические 
требования к средствам поверки, 

необходимые для проведения 
поверки

Перечень рекомендуемых средств по
верки, номер и дата свидетельства о 

поверке

п.6.4
Определение метро
логических характе
ристик весов

Рабочие эталоны единицы массы 
4-го разряда согласно приказа 
Федерального агентства по тех
ническому регулированию и 
метрологии от 29 декабря 2018 г. 
№2818 (гири класса точности М] 
по ГОСТ OIML R 111-1-2009)

Гири класса М |, 2000 кг 
per. № 62331-15
Гири классов точности и Fb F2 , М ь М 1-2 , 
М2 , М2.з, Мз, 2 0 0 0  кг 
per. № 55916-13
Гири с номинальным значением 500 кг 
класса точности М| 
per. № 30728-05
Гири, с номинальным значением 2 0  кг
класса точности Mi
per. № 30728-05
Гири образцовые Г01, 1-10 кг
per. № 654-50

п. 3.1
Контроль требова
ний к условиям про
ведения поверки

Средства измерений температу
ры окружающей среды в диапа
зоне измерений от 15 до плюс 
25°С с абсолютной погрешно
стью не более 1 °С 
Средства измерений относитель
ной влажности воздуха в диапа
зоне от 30 до 80 % с погрешно
стью не более 2  %

Гигрометр Rotronic мод. HygroPalm, 
диапазон измерений температуры от 
-70 до 180 °С, UV± 1 °С, диапазон изме
рения относительной влажности от 0  до 
100 %, ПГ±1 % 
per. № 26379-10

Примечание -  Допускается использовать другие утвержденные и аттестованные эталоны величин, средства 
измерений утвержденного типа и поверенные, удовлетворяющие метрологическим требованиям, указанным в табли
це

4.2 Все средства поверки (рабочие эталоны) должны быть поверены. Сведения о результа
тах их поверки должны быть размещены в Федеральный информационный фонд по обеспечению 
единства измерений. Испытательное оборудование, применяемое при поверке должно быть атте
стовано.

4.3 При поверке весов на месте эксплуатации вместо части эталонных гирь допускается 
применять любые другие грузы (далее -  замещающие грузы), масса которых стабильна и состав
ляет не 1 / 2  Мах весов.

Вместо 1/2 Мах доля эталонных гирь может быть уменьшена:
- до 1/3 Мах, если повторяемость не превышает 0,3е;
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- до 1/5 Мах, если повторяемость не превышает 0,2е.
Значение сходимости должно быть определено трехкратным нагружением весов нагрузкой, 

близкой к значению, при котором происходит замещение эталонных гирь.

5 Треоования (условия) по ообспечснию оезопасности проведения поверки
5.1 При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасности в соответствии 

с требованиями эксплуатационной документации на весы, а также требования безопасности при 
использовании средств поверки согласно эксплуатационной документации на них.

6 Операции поверки
6.1 Внешний осмотр весов

При проведении внешнего осмотра весов проводят мероприятия по:
• подтверждению соответствия внешнего вида весов описанию и изображению, приведенно
му в описании типа;
• подтверждению соответствия весов эксплуатационной документации;
• подтверждению комплектности весов;
• контролю соблюдения требований по защите весов от несанкционированного вмешатель
ства согласно описания типа весов (проверка наличия и целостности пломб);
• подтверждению наличия маркировочных табличек и информации, содержащейся в них, 
требованиям описания типа весов;
• проверке отсутствия дефектов, способных оказать влияние на безопасность проведения 
поверки или результатов поверки, устранению выявленных дефектов до проведения поверки или 
принятию решений по проведению дальнейшей поверки.

6.2 Подготовка к поверке и опробование весов
Перед проведением поверки проводят следующие мероприятия:

• проверяют работоспособность весов в соответствии с эксплуатационной документацией;
• осуществляют контроль условий проведения поверки в соответствии с таблицей 2 .

6.3 Проверка программного обеспечения весов
6.3.1 Выполняют идентификацию программного обеспечения (ПО) - номер версии ПО. 

Идентификационные данные ПО в зависимости от комплектации весов приведены в таблице 3.
6.3.2 Выполняют проверку защита ПО от непреднамеренных или преднамеренных измене

ний (наличие защитных пломб).

Таблица 3 -  Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные ПО
Значения

М0601 ТВ-003/05Д
Номер версии (идентификационный номер) 
ПО 5 16.50

6.4 Определение метрологических характеристик и подтверждение соответствия весов метрологи
ческим требованиям

6.4.1 Поверку весов производят методом замещения. Использование данного метода до
пускается только при поверке весов на месте эксплуатации. Вместо эталонных гирь допускается 
применять другие грузы (далее -  замещающие грузы), масса которых стабильна.

6.4.2 Проверка повторяемости (размаха) показаний
Проверку повторяемости (размаха) показаний проводят при нагрузке близкой к 0,8 Мах. 

Весы несколько раз нагружают одной и той же нагрузкой не менее трех раз.
Перед каждым нагружением необходимо убедиться, что весы показывают нуль.
Повторяемость (размах) показаний оценивают по разности между максимальным и мини

мальным значениями погрешности (с учетом знаков), полученными при проведении измерений.
6.4.3 Определение погрешности
6.4.3.1 Определение погрешности при установке на нуль
При пустом грузоприемном устройстве устанавливают показания весов на нуль и после
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довательно нагружают весы дополнительными гирями, увеличивая нагрузку с шагом 0 , 1  е до мо
мента возрастания показания на один поверочный интервал весов по отношению к нулю. Погреш
ность при установке на нуль Е0 рассчитывают по формуле

£ о = 0 ,5 < / - Д Ь о (1)

где: AL0 -  масса дополнительных гирь.
6 .4.3.2 Определение погрешности при центрально-симметричном нагружении 
Перед нагружением показание весов должно быть установлено на нуль.
Погрешность определяют постепенным нагружением весов эталонными гирями до Мах и 

последующим разгружением. Гири устанавливают на грузоприемную платформу симметрично 
относительно ее центра. Должны быть использовано не менее пяти значений нагрузок, приблизи
тельно равномерно делящих диапазон весов. Значения выбранных нагрузок должны включать в 
себя значения Min и Мах, а также значения нагрузок или близкие к ним, при которых изменяются 
пределы допускаемой погрешности весов тре . После каждого нагружения необходимо дождаться 
стабилизации показаний и после этого считывают показание поверяемых и эталонных весов /.

Для исключения погрешности округления цифровой индикации при каждой нагрузке на 
грузоприемную платформу последовательно помещают дополнительные гири, увеличивая нагруз
ку с шагом 0,1 е, пока при какой-то нагрузке AL показание не возрастет на значение, равное цене 
деления, и не достигнет (I+cf). С учетом значения массы дополнительных гирь ДЬ скорректиро
ванное показание весов определяют по формуле ( 1 ):

Р= 1+ l /2e-AL  (2)

Погрешность показания весов определяют по формуле (2):

E = P - L  = I+ V: e - A L - L  (3)

Скорректированная погрешность Ес определяется по формуле (3):

Ес= Е - Е о <  т р е , (4)

где: Ео - погрешность при нулевом показании (без нагрузки) или при нагрузке, близкой к нулю.
Затем эталонные гири снимают с грузоприемного устройства и нагружают весы замеща

ющим грузом до тех пор, пока не будет то же показание, которое было при максимальной нагруз
ке, воспроизведенной эталонными гирями.

Далее снова нагружают весы эталонными гирями и определяют погрешности. Повторяют 
замещения и определение погрешностей весов, пока не будет достигнут Мах весов.

Разгружают весы до нуля в обратном порядке, т.е. определяют погрешность весов при 
уменьшении нагрузки, пока все эталонные гири не будут сняты. Далее возвращают гири обратно и 
снимают замещающий груз. Вновь определяют погрешности при уменьшении нагрузки пока все 
эталонные гири не будут сняты. Если было проведено более одного замещения, то снова возвра
щают эталонные гири на платформу и удаляют с платформы следующий замещающий груз. Опе
рации повторяют до получения показания ненагруженных весов (нулевая нагрузка).

6.4.3.3 Определение погрешности при нецентральном нагружении 
Грузоприемные устройство весов условно делят приблизительно на четыре равные части. 
Последовательно в центр грузоприемного устройства и далее в центр каждой части одно

кратно помещают эталонные гири массой: близкой к 1/3 Мах. При выборе нагрузок предпочтение 
отдают сочетаниям с минимальным числом гирь. В случае использования нескольких гирь их 
устанавливают одну на другую или равномерно распределяют по всей площади исследуемого 
участка грузоприемного устройства

Примечание -  Достаточно определить погрешность установки на нуль в самом начале из
мерений. В случае превышения т р е  определение погрешности при установке на нуль должно 
быть выполнено перед каждым нагружением.

6.4.4 Подтверждение соответствия весов метрологическим требованиям
6.4.4.1 Повторяемость (размах) показаний не должен превышать пределов допускаемой аб
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солютной погрешности, указанных в таблице 1.
6.4.4.2 Погрешность при установке на нуль не должна превышать ±0,25е.
6.4.4.3 Погрешность при центрально-симметричном нагружении не должна превышать зна

чений пределов допускаемой абсолютной погрешности, указанных в таблице 1.
6.4.4.4 Погрешность при нецентральном нагружении, рассчитанная по формулам 1-4, не 

должна превышать пределов допускаемой абсолютной погрешности, указанных в таблице 1.

6.5 Оформление результатов поверки
6.5.1 На основании положительных результатов поверки весов оформляются результаты 

поверки в виде протоколов поверки (Приложение А) и осуществляется передача результатов по
верки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии 
с требованиями Приказа Минпромторга от 31.07.2020 № 2510.

6.5.2 По заявлению по заявлению владельца весов или лица, представившего ее на повер
ку, в случае положительных результатов после передачи сведений о результатах поверки весов в 
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений выдается свидетель
ство о поверке на бумажном носителе, оформленное в соответствии с требованиями Приказа 
Минпромторга от 31.07.2020 № 2510. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке путем 
нанесения оттиска поверительного клейма.

6.5.3 При отрицательных результатах поверки весы признаются непригодными к даль
нейшей эксплуатации, на них выдают извещение о непригодности в соответствии с требованиями 
Приказа Минпромторга от 31.07.2020 № 2510 с указанием причин непригодности.

Зам. начальника отдела МОП 
ФБУ «Липецкий ЦСМ»
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Приложение А 
(рекомендуемое)

1 Наименование и тип средства измерения:_____________________
2 Идентификация П О :_________________________________________

3 Заводской номер:____________________________________________

4 Наименование и адрес заказчика: ____________________________

5 С применением эталонов:____________________________________

6  Условия поверки:
Температура_______ °С
Относительная влажность воздуха__________ %
Атмосферное давление______________ кПа

7 Результаты поверки

Внешний осмотр ________________________

Опробование ___________________________

Определение метрологических характеристик

Форма протокола поверки весов

Определение погрешности установки на нуль погрешности весов при центрально
симметричном нагружении

Нагрузка
(эталонные

гири)
Показание I Масса дополни

тельных гирь AL Погрешность Е Скорректированная 
погрешность Ес

Пределы допускаемой погрешности при поверке:

Определение погрешности весов при нецентральном положении груза
Действительное значение массы гири (гирь):_________ кг

Положе
ние

Нагрузка
(эталонные

гири)

Показание
I

Масса допол
нительных 

гирь AL

Погреш
ность Е

Скорректиро
ванная погреш

ность Ес

Пределы допускаемой погрешности при поверке:

Определение повторяемости (размаха) результатов измерений

Показание при нагрузке I Масса дополнительных 
гирь AL

Е

Пределы допускаемой погрешности при поверке:

Результат поверки: годные

Поверку выполнил: __________________________  ________________________
Подпись Ф.И.О.

« » _____20 Г.
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